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Táto bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním dát z chytrých telefónov, náramkov 
a špecializovaných zariadení. V práci je zahrnutý popis možností záznamu pomocou 
rôznych zariadení ako je chytrý telefón, náramok Axivity AX3 a Fitbit Alta HR. Pomocou 
týchto zariadení boli nasnímané signály s rôznymi umiestneniami a vzorkovacími 
frekvenciami. Takto nasnímané signály sa implementovali na tri vytvorené algoritmy pre 
klasifikáciu aktivít. Pre každý signál sa vypočítala presnos[ detekcie a na základe týchto 
presností sa porovnali zariadenia, umiestnenia zariadení a vzorkovacie frekvencie. 



















The focus of this thesis is the comparissement of data from smart phones, fitness bracelets 
and specialized devices. Thesis includes description of features when using special 
devices such as smart phone, Axivity AX3 bracelet and Fitbit Alta HR for data recording. 
Signals were recorded using those devices with different anatomical locations and 
sampling frequencies. Those data recorded were implemented for three algorithms 
created for activity classification. Detection accuracy was calculated for each signal 
recorded. Devices, sampling frequencies and anatomical locations were compared based 
on the accuracy. Ultimate combination of sampling frequency, anatomical location and 
suitable device was defined. 
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Táto práca sa zaoberá problematikou snímania a hodnotenia Iudskej aktivity. 
Rozpoznanie Iudskej  činnosti z nositeIných zariadení je sIubné pre zdravotnú 
starostlivos[,  vyhodnotenie športových výkonov a ohodnotenie životného štýlu. 
 Zaznamenávanie signálov je prostredníctvom senzorov, predovšetkým 
akcelerometru. V dnešnej dobe každý chytrý telefón a tablet obsahuje integrovaný 
akceleromter. PodIa posledných dostupných informácií ČSÚ pripadá na sto domácností 
206 chytrých telefónov [1] a vo veku viac ako 15 rokov vlastní telefón 74 % populácie, 
pričom vo veku 25-34 rokov táto hodnota stúpa až na 94 % [2]. Preto je snaha využi[ ich 
rozšírenie a schopnosti.  
 Najväčšou motiváciou je detekcia pádu. Pád patrí medzí hlavné príčiny zranení 
a so systémom, ktorý by dokázal detekova[ pád, následnú neaktivitu osoby a po 
vyhodnotení týchto informácií kontaktova[ zdravotné strediská by sa znížila doba čakania 
na zdravotnícku pomoc. Znížením doby čakania sa zároveO znižujú následky úrazu pre 
pacienta. 
 CieIom tejto práce bude popísa[ možnosti záznamu aktivity pomocou rôznych 
zariadení a nasníma[ viacero signálov prostredníctvom popísaných zariadení. Nasnímané 
signály budú hodnotené troma vytvorenými algoritmami. V prvom algoritme bude 
detekovaný pád a aktivity ako je beh, Iah, sed a chôdza. V druhom a tre[om algoritme 
bude detekovaný počet krokov a aktivity: beh, Iah a státie.  Výsledok detekcie sa porovná 
s referenciami, takto určené presnosti sa štatisticky vyhodnotia. Určí sa optimálna 
vzorkovacia frekvencia, umiestnenie a výber zariadenia.
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1 MOŽNOST) ZÁZNAMU AKT)V)TY POMOCOU 
RÔZNYC( ZAR)ADENÍ 
Snímanie Iudskej aktivity je možné viacerými zariadeniami, či už špecializovanými alebo 
bežne používanými. Medzi zariadenia, ktoré sú schopné sníma[ Iudskú aktivitu 
zara@ujeme chytré telefóny, tablety, fitness náramky, chytré hodinky, akcelerometre. 
 Fitness náramky a chytré hodinky sú dva z mnohých typov nositeIných 
inteligentných zariadení. Fitness náramok je zariadenie, v@aka ktorému sa monitoruje 
každodenná pohybová aktivita. Po pripojení s telefónom resp. aplikáciou neumožOujú 
telefonova[ ani písa[ správy. ZatiaI čo chytré hodinky po prepojení s telefónom 
umožOujú prijímanie hovorov, zasielanie správ, upozornenie na správy zo sociálnych sietí 
a aplikácií, budík, kalendár, prehrávanie videí a mnoho @alších. Drahšie modely 
ponúkajú senzor srdcového tepu, krokomer, meranie kalórií a analýzu spánku.  
 Zariadenia ako sú chytré telefóny, chytré hodinky, tablety obsahujú integrované 
senzory ako sú akcelerometer, barometer, gyroskop, senzor intenzity magnetického poIa. 
Primárne využitie akcelerometru je meranie orientácie telefónu, čo je využité napríklad 
v hrách. Gyroskop podobne ako akceleromter meria natočenie a naklonenie zariadenia.  
 Pri zariadeniach ako sú fitness náramky je veImi častá problematika získania dát. 
Presnejšie a jednoduchšie získanie informácií umožOujú zariadenia, ktoré obsahujú 
akcelerometer a ten je primárne určení pre snímanie Iudskej aktivity (Axivity AX3). 
1.1 Chytrý telefón 
Pre získanie dát sa vo väčšine prípadov môžu použi[ aplikácie pre chytrý telefón 
s využitím akcelerometru, gyroskopu, senzoru intenzity magnetického poIa, poprípade 
@alších senzorov. Existuje široká škála prístupných aplikácií.  
 Väčšina aplikácií využíva senzor akcelerometru, a preto sa táto práca zaoberá 
týmto senzorom. Aplikácie využívajúce akcelerometer sa rozlišujú v možnosti zmeny 
vzorkovacej frekvencie a v možnosti odčítania gravitačného zrýchlenia. Väčšina 
aplikácií meria zrýchlenie v jednotkách ms-2, menej časté je meranie v jednotkách g. 
Medzi hlavné faktory pri výbere aplikácie sa pokladá spôsob exportu dát, nutnos[ 
internetového pripojenia a získanie surových dát. Za hlavnú nevýhodu sa môže poklada[ 
prerušenie merania pri zamknutí chytrého telefónu. V prípade snímania chytrým 
telefónom často dochádza ku nasnímaní artefaktov, vznik týchto artefaktov je spôsobený 
vibráciami telefónu pri prichádzajúcich telefonátoch a správ. Tieto artefakty sú však 
krátke a malé preto neovplyvOujú detekciu aktivít. 
 PodIa typu získaných dát sa aplikácie rozdeIujú do dvoch skupín a to aplikácie 
poskytujúce surové dáta a aplikácie poskytujúce spracované dáta. Do druhej skupiny sa 
zara@ujú tzv. sledovače aktivity, ktorých výstupom je konkrétny počet krokov, 
vzdialenos[, kalórie [3]. Popis konkrétnych aplikácií nájdeme v kapitole 2. Okrem 
sledovačov aktivity sa tu zaradujú aplikácie pre stanovenie tepovej frekvencie ĚTFě, tlaku 
alebo saturácie.  
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 Pre stanovenie TF je možnos[ použi[ metódu balistokardiografiu. Ide o 
neinvazívnu metódu, ktorá na základe srdečnéj aktivity zaznamenáva zmeny pohybu tela. 
Výstupom balistokardiografie je balistokardiogram. Medical Tricorder je aplikácia, ktorá 
sníma údaje z chytrého telefónu prostredníctvom senzoru - akcelerometra. Zachytávajú, 
filtrujú a analyzujú sa pohybové signály generované počas srdcových cyklov na povrchu 
hrudníka. Umiestnenie chytrého telefónu je zobrazené na obrázku číslo 1.1 [4]. 
 
 
Obrázok 1.1 Umiestnenie chytrého telefónu pri snímaní balistokardiogramu┸ prevzaté 
z [4] 
 
 Druhá metóda stanovenia TF využíva zabudovaný mikrofón chytrého telefónu. 
V tomto prípade sa zaznamenávajú zvuky vygenerované srdcom a krvným prúdením. 
Hodnotia sa hlavne dva výrazné zvuky srdca. Umiestnenie telefónu je na hrudi osoby, 
ktorá leží. [5] 
 Stanovenie saturácie krvi kyslíkom sa vykonáva prostredníctvom kamery 
chytrého telefónu. Chytrý telefón využíva LED ako svetelný zdroj a fotoaparát ako 
detektor. [6] 
1.2 Fitness náramok Fitbit Alta (R 
Fitbit Alta HR je zariadenie, ktoré monitoruje osobné celodOové aktivity. Podobne ako 
väčšina fitness náramkov neposkytuje surové dáta. Informácie snímajú pomocou 
integrovaného akcelerometru a následne ich spracúvajú bez uloženia, dôvodom je 
šetrenie pamäti. Toto zariadenie na oplátku poskytuje informácie o počte krokov, 
celkovej prejdenej vzdialenosti, počte spálených kalórií a tepovej frekvencií.  Okrem 
informácií o aktivitách uskutočOovaných počas dOa sníma aj spánok konkrétne rozlišuje 
bdelos[, plytký, hlboký spánok a REM fázu Ěfáza spánku s rýchlymi pohybmi očíě [7]. 
 Pre získanie informácií je potreba toto zariadenie spárova[ s mobilným 
zariadením alebo počítačom prostredníctvom aplikácie Fitbit s využitím bluetooth. Táto 
aplikácia je dostupná pre zariadenia s iOS, Android aj Windows phone. Avšak spárova[ 
zariadenie s aplikáciou nefunguje pre všetky mobilné zariadenia Ěmusí by[ podporovaný 
typ telefónu - cca 120 typov podporovanýchě.  
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1.3 Axivity AX3 
Axivity AX3 je komerčne dostupný tri-osový akcelerometer typu MEMS 
(microelectromechanical systems) [8]. Jeho hmotnos[ je 11 g a rozmery 
(23 × 32,5 × 7,6) mm. V@aka rozmerom, hmotnosti a možnosti dokúpenia hodinkového 
náramku, kde sa zariadenie umiestni je toto zariadenie jednoducho nositeIné a teda 
neovplyvOuje výsledky merania. Axivity AX3 poskytuje možnos[ nastavenia 
vzorkovacej frekvencie a to v rozmedzí (6,25 – 3 200) Hz. Obrovskou výhodou je pamä[, 
ktorá disponuje až 512 Mb. Výdrž batérie je závislá na vzorkovacej frekvencií, pri použití 
12,5 Hz je výdrž batérie 30 dní, pri vzorkovacej frekvencií 100 Hz len 14 dní. [9] 
 Pripojenie s počítačom je prostredníctvom Micro USB. Pre prácu s Axivity AX3 
je potrebná aplikácia pre Windows a to OmGui. V tejto aplikácií dochádza ku 
nastavovaniu snímača pre meranie. Meranie môže by[ spustené hne@ po odpojení 
snímacieho zariadenia od počítača alebo v presne definovaný okamih [9]. Obrázok 1.2 
nám zobrazuje možnosti nastavenia záznamu.  
 
Obrázok 1.2 Mo:nosť nastavenia záznamu v aplikácií OmGui 
  
 OmGui obsahuje nástroje na analýzu konkrétne výpočet SVM ĚSignal magnitude 
vector - popísané v kapitole 4) (1) a cut-point analýzu. Cut-point analýza udáva čas, ktorý 
osoba strávila fyzickou aktivitou o špecifickej intenzite. [9] 
 Axivity AX3 bolo testované a výsledky testovania publikované v článku [8], toto 
testovanie sa vykonávalo na 25 zdravých účastníkov. Porovnávali sa kroky namerané 
a spočítané Ěvideo záznamě. Toto meranie sa vykonávalo na trenažéry pre konštantnú 
rýchlos[. A to pre rýchlosti 0,9 m/s, 1,1 m/s a 1,3 m/s. Určujeme chyby- podhodnotenie 
a nadhodnotenie krokov. Axivity AX3 malo najmenšie percento chýb v porovnaní 
s @alšími dvoma zariadeniami ĚActigraph wGT3X-BT, APDM Opal). Za nadhodnotenie 
krokov pokladáme ke@ v skutočnosti krok nebol vykonaný, ale zariadenie krok započíta. 
Naopak podhodnotenie ke@ je krok vykonaný, ale nezapočítaný. Chyba pre 
nadhodnotenie krokov je 22,2 % a pre podhodnotenie krokov 37,7%, zatiaI čo 
Actigraph wGT3X-BT vykazoval chyby až 50 %. Na základe tohoto testovania sa určilo 
Axivity AX3 z týchto 3 zariadení ako najpresnejšie. [8]   
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2 (ODNOTENÉ AKT)V)TY A APL)KÁC)E 
Monitorovanie Iudskej fyzickej aktivity nám poskytuje potrebné informácie týkajúce sa 
všeobecnej úrovne činnosti človeka. Monitorovanie v reálnom čase môže by[ veImi 
prospešné pre osoby so zdravotnými problémami. Ako hlavnú skupinu Iudí, pre ktorých 
je hodnotenie prospešné sa pokladajú starší Iudia, kde je najvyššie riziko pádu, ktorý 
spôsobí vážne zdravotné zranenie [10]. Hodnotenie aktivity a hlavne pádu je veImi 
užitočné hlavne pre Iudí, ktorí bývajú sami a v prípade pádu a zranenia nemajú osobu, 
ktorá by zabezpečila zdravotnú pomoc. V tomto prípade by zariadenie zaznamenalo pád 
a pokiaI by osoba neodsúhlasila, že je v poriadku, zaslalo by sa upozornenie pre 
kompetentné osoby. V rámci tejto informácie je vhodné zasla[ aj GPS polohu osoby. 
 V dnešnej dobe sa väčšina Iudí zaujíma o to akým spôsobom trávi svoj čas. A tak 
využívajú monitorovanie Iudskej aktivity pre  získanie časových informácií o vykonávaní 
konkrétnych aktivít v priebehu dOa. Najčastejšie sa hodnotia aktivity ako je beh, chôdza, 
kráčanie po schodoch, sedenie, Iah Ěspánokě, státie, pád, cestovanie dopravným 
prostriedkom [10], [11]. Pre hodnotenie každej aktivity je ideálne umiestnenie 
snímacieho zariadenia rozdielne. Pre chôdzu a beh je odporúčané umiestnenie na členku 
zatiaI čo pri prioritnom snímaní pádu sa pokladá za ideálne umiestnenie na páse. Preto 
pri snímaní všetkých aktivít je potrebný kompromis v umiestnení zariadenia.  
 Pre hodnotenie aktivity existuje mnoho algoritmov. Väčšina z nich obsahuje 
predspracovanie signálu a samotnú detekciu aktivít. Priebeh algoritmov sa väčšinou člení 
ako „strom“. Prvým rozhodovacím pravidlom je či zariadenie sníma pohyb. Ak sa 
zariadenie nesníma pohyb systém pokračuje v odhadovaní akú aktivitu vykonáva 
Ěsedenie, státie, jazda autom, ...). V rámci tohto odhadovania dochádza ku určovaniu 
polohy tela. Niektoré algoritmy určujú orientáciu Iahu [11]. PokiaI sa osoba pohybuje 
dochádza ku odhadu či ide o chôdzu, beh, cyklistiku, ...  [12] 
2.1 Mo:nosti hodnotenia aktivity človeka  
Staršie snímacie zariadenia obsahovali len jednoosové akcelerometre. Nástup MEMS 
Ěmikroelektromechanické systémyě technológie umožnil miniaturizáciu dovtedy väčších 
a [ažších senzorov. Vznikli malé, Iahké a lacné trojosové akcelerometre, gyroskopy, 
magnetometre, poprípade barometre, ktoré sa stali súčas[ou chytrých telefónov [13]. 
NositeIné senzory podobne ako aj chytré telefóny majú obrovskú perspektívu 
v monitorovaní Iudskej aktivity. Proces klasifikácie pohybu je zložený z troch fáz: 
snímanie, extrakcia informácií a klasifikácia aktivít.  
 Snímanie prostredníctvom viacerých senzorov s rôznym umiestnením môže vies[ 
ku lepším výsledkom, kedy použitie jedného senzoru nemusí by[ dostatočné napr. pri 
umiestnení snímacieho zariadenia na bicepse nie sme schopný rozlíši[ státie od sedenia 
[14]. Dlhodobé snímanie vyžaduje dlhú výdrž batérie snímacieho zariadenia a to je jeden 
z dôvodov minimalizácie počtu zariadení [13]. Najčastejšie typy senzorov, ktoré sú 
používané súčasne sú akcelerometer a gyroskop. Gyroskop nemeria ako akcelerometer 
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zrýchlenie, ale meria uhlovú rýchlos[, preto ich vzájomné použitie určí presnejšie 
naklonenie a natočenie snímacieho zariadenia. ?alším senzorom, ktorý by za istých 
podmienok spresnil snímanie aktivít je barometer, barometer však obsahuje málo 
snímacích zariadení Ělen najnovšie typy telefónově a preto je táto kombinácia menej častá 
aj napriek lepšej presnosti Ěvýhodné použi[ pre detekciu chôdze po schodochě. 
Pre presnejšiu klasifikáciu aktivít sa využíva mikrofón Ěnapr. pri snahe rozpoznanie 
aktivít vykonávaných rukami – umývanie riadu, práca na počítači, ...ě. Pri využití 
mikrofónu sa vychádza z predpokladu, že všetky činnosti, ktoré chceme detekova[ 
vytvárajú istý typ hluku v blízkosti rukyě [15]. V robustnejšej analýze sa stretávame aj 
s rozoznávaním dopravných prostriedkov, kedy je potrebné využi[ GPS senzor [16]. 
 Extrakcia informácií zahSOa predspracovanie signálu Ěmediánová filtrácia, 
odstránenie gravitačného pôsobenia, ...ě [17] a metódy extrakcie prvkov, ktoré sú dôležité 
pre zredukovanie surových dát zo senzorov na konečný počet odvodených parametrov. 
Tieto parametre ovplyvOujú fyzický pohyb. Extrakcia je prevedená prostredníctvom 
posuvného okna charakterizujúceho niekoIko sekúnd záznamu a s 50 % prekrývaním 
medzi jednotlivými posunmi [13]. 
 Posledným krokom je klasifikácia aktivít pomocou rôznych algoritmov 
a klasifikačných modelov. Tieto modely sú natrénované prostredníctvom MLA Ěmachine 
learning algorithm), ktoré analyzujú údaje o tréningoch počas procesu učenia a definujú 
pravidlá, ktoré sa neskôr využívajú na rozdelenie tréningových dát do skupín. Skupiny 
definujú typ aktivity. Príklady MLA, ktoré môžu by[ využité na vytvorenie modelu 
pre rozlíšenie Iudské aktivity: KNN (K Nearest Neighbours), DTC (Decision Tree 
Classifiers), HMM (Hidden Markov Models) ...    
 Príkladom robustnej analýzy je článok [18], ktorý je schopný rozozna[ nielen 
aktivity, ale aj prepravu osoby pomocou dopravného prostriedku. Vstupom do tohto 
algoritmu sú dáta z akcelerometru, mikrofónu a GPS. Dáta z akcelerometru rozhodnú či 
osoba vykonáva aktivity ako je beh, chôdza, chôdza do schodov, chôdza zo schodov, 
bicyklovanie, státie, sedenie alebo cestuje dopravným prostriedkom. Dáta z GPS overia 
túto klasifikáciu a dáta z mikrofónu zachytia zvukové údaje, ktoré sa využijú na 
rozoznanie typu dopravného prostriedku. Algoritmus využíva tieto senzory pre 
rozoznanie viacerých aktivít, a zvýšenie presnosti detekcie aktivít. Pre lepšiu časovú 
vydrž zariadenia nesnímajú všetky senzory neustále, dochádza ku ich aktivácií v prípade 
potreby napr. systém  rozpozná dopravu Ěv@aka tomu, že odvodí trasu GPSě, aktivuje sa 
mikrofón, ke@ systém zaznamená chôdzu, mikrofón je zastaví zhromaž@ovanie dát  [16], 
[18]. Motiváciou bolo vytvori[ robustný algoritmus, ktorý využíva senzory ponúkané 
chytrým telefónom. Algoritmus bol testovaný na Androide a presnos[ rozoznania aktivít 
v tomto algoritme dosiahla 92,43 % čo sa pokladá za úspešnú detekciu v prípade 





Lifelog 4.0.A.0.14  je aplikácia pre Android 4.4 a vyšší. Táto aplikácia zaznamenáva 
aktivity ako beh, chôdzu, bicyklovanie, jazdu autom, dobu spánku a na základe 
informáciách o týchto aktivitách vypočítava hodnotu spálených kalórií.  Aplikácia bola 
vybraná hlavne preto, že zbiera informácie nielen zo senzorov telefónu, ale aj konkrétne 
z ostatných aplikácií a v@aka tomu je schopná hodnoti[, koIko času človek strávi 
počúvaním hudby, pozeraním videí, prehIadávaním webu, hraním hier dokonca aj 
fotografovaním. V tejto aplikácií je možné pri každej aktivite nastavi[ svoj cieI 
a sledova[ splnenie tohto cieIu. Pre presnejšie sledovanie aktivity sa dá spárova[ 
s náramkom SmartBand od firmy Sony.  
Step counter [21] 
Step Counter- Pedometer Free & Calorie Counter 1.0.19A je aplikácia pre Android 4.1 
a vyššie. Táto aplikácia bola vybraná z dôvodu najlepšieho hodnotenia užívateImi. 
Aplikácia sa venuje iba počítaniu krokov, výpočtu kalórii a prejdenej vzdialenosti. 
Po nainštalovaní aplikácie je potrebné nastavi[ pohlavie, hmotnos[ a výšku. Váhu 
a výšku používa pre výpočet kalórii, zatiaI čo výšku na výpočet dGžky kroku. Výška sa 
vynásobí koeficientom 0,4 a dostaneme dGžku kroku. Aplikácia dokonca dovoIuje 
manuálne nastavenie dGžky kroku.  Odporúčané miesto nosenia zariadenia je v ruke a vo 
vrecku. Počas cestovania autom alebo iným dopravným prostriedkom dochádza ku 
nesprávnemu počítaniu krokov a preto vývojári odporúčajú pozastavenie aplikácie a po 
docestovaní následné obnovenie. Ako jedna z mála aplikácií dovoIuje nastavenie  až štyri 
úrovne citlivosti. Avšak vývojári upozorOujú, že pri veIkej citlivosti môže dochádza[ ku 
počítaniu krokov aj pri malých pohyboch telefónom. 
Sense-it [22] 
Sense-it 1.2 Beta 20 je aplikácia pre Android 2.2 a vyšší. Aplikácia nevyhodnocuje 
aktivity, ale umožOuje získanie dát zo senzorov ako je akcelerometer, gravitačný senzor, 
gyroskop, senzor polohy,  senzor intenzity svetla, zvuku poprípade magnetického poIa a 
mnoho @alších. V našom prípade bol používaný akcelerometer. Tento akcelerometer 
meria zrýchlenie [ms-2] v troch osách x, y a z Ěvrátanie gravitačného zrýchleniaě. 
Výsledné dáta sú uložené vo formáte *.CSV. Po spustení merania môžeme snímaný 
signál sledova[, následne ho uloži[, premenova[ a zdieIa[ prostredníctvom emailu, 
Bluetoothu, WhatsApp-u. Za výhody sa pokladá maximálna vzorkovacia frekvencia až 
100 Hz a fakt, že aplikácia nevyžaduje internetové pripojenie. Aplikácia je schopná 
mera[ aj na pozadí avšak pri uzamknutí telefónu sa meranie preruší. Aplikácia Sense it je 




Lab4Physics 2.5.4.8 je aplikácia pre Android Ě4.0.3 a vyššíě, iOS a Windows. Táto 
aplikácia využíva mobilné senzory ako sú mikrofón, akcelerometer a fotoaparát. Nástroj 
pre využitie senzoru akcelerometru je dostupný zadarmo. Pre využitie telefónneho 
zariadenia ako sonometru je potrebné zakúpi[ plnú verziu. Aplikácia meria zrýchlenie v 
[ms-2] rovnako ako aj aplikácia Sense-it v troch osách x,y a z Ěvrátane gravitačného 
zrýchleniaě. Ako nevýhoda tejto aplikácie sa pokladá nemožnos[ nastavenia vzorkovacej 
frekvencie. Táto frekvencia nie je nikde uvedená avšak pri nasnímaní niekoIkých 
signálov sme na základe počtu vzoriek schopný urči[ jej približnú hodnotu. Táto hodnota 
kolíše v rozmedzí 40–50 Hz.  Nasnímaný signál sa ukladá do formátu *.CSV.  Všetky 
nasnímané signály je možné uloži[ do aplikácie, pomenova[ a spätne sa k ním vráti[ 
premenova[ a dodatočne exportova[. Aplikácia nie je schopná mera[ na pozadí a teda ani 
po uzamknutí telefónu. Aplikácia umožOuje pozorova[ priebeh snímaného signálu 
v reálnom čase avšak pri dlhšom meraní Ěviac ako 1 minútaě to spôsobuje problémy 
v podobe zamrznutia aplikácie a kvôli tomuto faktu aplikácia nie je @alej využívaná v 
práci. 
Sparkvue [24] 
Sparkvue 3.1.1.4 funguje na platformách Android Ě4.4 a vyššieě, iOS a Windows. Jedná 
sa o aplikáciu, ktorá zbiera dáta, následne ich vizualizuje a analyzuje. Táto aplikácia 
umožOuje bezdrôtové spojenie s viac ako 80-timi senzormi od firmy PASCO Ětaktiež 
vývojár aplikácieě. Nazbierané dáta sa dajú zobrazi[ v grafoch, stGpcových grafoch 
a v tabuIkách. Následne môžeme nazbierané dáta zo senzorov analyzova[ 
prostredníctvom funkcií ako sú: min, max, priemer, smerodajná odchýlka. V rámci 
mobilných senzorov zhromaž@uje a zobrazuje dáta z akcelerometru a zo zvukových 
snímačov. Aplikácia podporuje až 28 jazykov vrátane slovenčiny. Vzorkovacia 
frekvencia siaha od jednej vzorky za 4 hodiny až po 4 kHz. Export dát je vo 
formáte *.CSV. Aplikácia neumožOuje odpočet gravitačného zrýchlenia. 
Accelerometer Analyzer [25] 
Aplikácia Accelerometer Analyzer 16.11.27 od vývojára Mobile Tools vyžaduje Android 
2.3 a vyšší. Aplikácia nemá podporu pre iOS. Ako jedna z mála aplikácií umožOuje 
odčítanie gravitačného zrýchlenia, zmeni[ jednotku merania a to bu@ v [ m/s2], 
v jednotkách [g] alebo v [stopách/s2]. Ako nevýhoda sa pokladá nastavenie vzorkovacej 
frekvencia, ktorá sa nedá nastavi[ na konkrétnu hodnotu v určitom intervale. Avšak 
namiesto toho vývojári poskytujú 4 módy snímania a to bu@ 5/15/50/100 vzoriek za 
sekundu. Export dát je vo formáte *.TXT poprípade sa môžu dáta zazipova[ pre šetrenie 
ukladacieho priestoru. Aplikácia ponúka aj možnos[ zmeni[ formu zápisu a to tak, že si 
osoba dokáže nastavi[ čím budú hodnoty x, y a z os oddelené 
Ěmedzerou/čiarkou/bodkočiarkouě. Táto možnos[ sa pokladá za veIké plus kedy sa 
nemusí oddelenie meni[ dodatočne ručne. Aplikácia výborne funguje aj na pozadí avšak 
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pri zablokovaní telefónu prestáva sníma[. Ako @alšiu možnos[ sa uvádza výpočet RMS 
(Root Mean Square) resp. kvadratický priemer. RMS je odmocnina zo súčtu štvorcov 
jednotlivých hodnôt predelená počtom meraní. VzhIadom na to, že aplikácia dokáže 
aktivova[ alarm po prekročení určitej nastaviteInej hodnoty môže sa využíva[ aj ako 
detektor vibrácií. Po zakúpení plnej verzie aplikácia poskytuje mnoho @alších nastavení 
Ěvýpočet stredných hodnôt, nastavenia oneskorení, ...ě. Accelerometer Analyzer je druhou 




3 SNÍMAN)E DÁT 
Snímanie Iudskej aktivity je možné viacerými spôsobmi. Medzi faktory snímania patrí 
umiestnenie snímacieho zariadenia a typ snímacieho zariadenia. 
 Výber umiestnenia snímacieho zariadenia je závislý na účele snímania. V prípade 
snímania vysokej aktivity ako je beh, chôdza je ideálne umiestnenie na členku. Príkladom 
zariadenia, ktoré sníma kroky s umiestnením na členku je Step-Watch 3. Jeho presnos[ 
sa určuje v hranici 1-2 %[3]. Avšak pri umiestnení zariadenia na členok je potrebné bra[ 
do úvahy možné výkyvy nohy, ktoré nemusia by[ spôsobené kráčaním Ěpohyby nohy 
počas sedeniaě[3]. Ako @alšie možnosti umiestnenia sa pokladá umiestnenie na 
stehennom svale, páse a dokonca aj na zápästí. Pri umiestnení na zápästí je problémové 
snímanie pokiaI je zápästie počas kráčania v stacionárnej polohe a naopak tu môže 
dochádza[ ku vysokým akceleračným pohybom, ktoré by zvýšili počet falošných 
krokov  [14]. 
 V prípade snímania strednej aktivity ako sú napríklad bežné činnosti v domácnosti 
nie je vždy umiestnenie na členku vyhovujúce. Pri tomto umiestnení nie sme schopný 
rozlíši[ ani státie od sedenia, preferujúce umiestnenie sa pokladá hru@ alebo zápästie [14]. 
 V prípade nízkej aktivity ĚIahě je preferujúce umiestnenie zápästie a ucho [14]. 
Okrem toho presná orientácia snímacieho zariadenia bude závisie[ nie len od 
umiestnenia, ale aj od telesného tvaru nositeIa a odevu, ku ktorému bude prístroj 
pripevnený [26]. 
 Ideálnym prípadom by bolo použitie čo najviac senzorov pripevnených na 
rôznych častiach tela s cieIom snímania aj najmenších zmien v aktivitách. V@aka tomu 
by sa docielila presnejšia klasifikácia dennej aktivity. Na druhej strane použitie viacerých 
snímacích zariadení môže spôsobi[ problém s nositeInos[ou a môže nakoniec ovplyvni[ 
výsledky snímania. Príkladom môže by[ umiestnenie zariadení na lýtku. VzhIadom na 
to, že toto zariadenie musí by[ upevnené pevne aby nedochádzalo ku nepriaznivým 
pohybom zariadenia po určitom časovom úseku dochádza ku bolesti lýtkového svalu 
a teda aj ku nepriaznivým zmenám typu chôdze.  Preto je snaha o minimalizáciu počtu 
používaných snímacích zariadení [14]. 
3.1 Testovanie Fitbit Alta HR 
Na obrazovke OLED sú zobrazované hodnoty, avšak tieto hodnoty nie sú okamžité. Nie 
je jasné ako dochádza ku aktualizáciám dát Ě za určitý časový interval / dosiahnutie 
určitého počtu krokově. Aktualizácia za určitý časový interval je logická avšak na základe 
testovania sa nedokáže vyvráti[ ani potvrdi[. Na začiatku testovania bolo nasnímaných 0 
krokov. Vykonalo sa 150 krokov, na OLED obrazovke bola hodnota 129 krokov. PokiaI 
by sa zariadenie aktualizovalo s časovým intervalom napr. 10 minút a aktivita bude 
snímaná 15 minút, výsledná hodnota krokov by sa mala získa[ po 20 minútach od 
začiatku snímania aktivity. V testovaní sa v časovom úseku 1 hodiny sa hodnota 129 
krokov nezmenila. Pričom pri predpoklade aktualizácie za určitý časový interval sa 
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očakávala dodatočná zmena počtu krokov. Na základe tohto testovania je možná aj 
aktualizácia po dosiahnutí určitého počtu krokov/ dGžke aktivity. 
 Aj napriek tomu, že je odporúčané nosenie zariadenia na nedominantnéj ruke [7] 
sa môže predpoklada[, že tu dochádza ku falošne pozitívnym výsledkom. V rámci 
testovania tohto zariadenia osoba stála avšak vykonávala aktivitu rukami. Zariadenie 
započítalo 63 krokov. Tento údaj sa avšak nemôže automaticky bra[ ako chybný. Môže 
to by[ aj spôsobené neskorším započítaním predchádzajúcich krokov.  
3.2 Signál pre hodnotenie vytvorených algoritmov 
V praktickej časti sme využívali signály nasnímané pomocou zariadenia Axivity AX3 
a chytrého telefónu. V prípade chytrého telefónu sa použili aplikácie Sense – it 1.1 
Beta 14 a Accelerometer Analyzer 16.11.27. CieIom nasnímania aktivít rôznymi 
zariadeniami je ich vzájomné porovnanie a určenie ich presností. Porovnanie sa vykoná 
využitím rovnakých algoritmov pre obidva zariadenia. VzhIadom na to, že sa nejedná 
o dlhotrvajúce snímanie zvolila sa fvz = 50 Hz pre všetky nasnímané signály. Pre dlhšie 
signály Ěsignály trvajúce hodinu a viac) je výhodnejšie použi[ menšiu fvz z dôvodu 
veIkého množstva dát. Pretože všetky merané pohyby teda sú obsiahnuté vo frekvenciách 
pod 20 Hz [11]. Zvyčajne sa používa vzorkovacia frekvencia v rozmedzí 20 Hz až 50 Hz 
[12]. 
 Pre každú aktivitu sa vybrala farba, ktorá reprezentuje aktivitu v referenciách 
a vo výsledkoch. Konkrétne priradenie farieb ku aktivitám sa nachádzajú v tabuIke číslo 
3.1.  






svetlá zelená Iah 
 
 Signál použitý pre hodnotenie dennej aktivity  je zobrazený na obrázku číslo 3.1. 
Jedná sa o cca. 11 minútový záznam, v ktorom sú vykonávané aktivity ako je beh, chôdza, 
státie, Iah a pád. Pred behom sa snímaná osoba plynulo rozbiehala a následne pokračoval 
beh, chôdza, státie, chôdza, pád, Iah, chôdza, pád a znovu Iah. Ku koncu signálu 
nachádzame artefakty spôsobené ukončením snímania. Dané aktivity sú zvýraznené 





Obrázok 3.1 Signál (SVM) pre hodnotenie aktivity prostredníctvom modifikovaného 
algoritmu detekcie pádu  
 
 DGžka pádu je v rámci sekúnd a nie je viditeIná na obrázku číslo 3.1 preto obrázok 
číslo 3.2 zobrazuje detail tejto aktivity. Ako je aj viditeIné zo signálu pri chôdzi je 
viditeIná periodickos[ zatiaI čo pád je špecifický abnormálnym píkom. [11] 
 
 
Obrázok 3.2 Priblí:enie aktivity pádu 
 
 Signály využívané pre detekciu krokov sú zobrazené na obrázkoch číslo 3.3 a 3.4. 
Umiestnenie Axivity AX3 a chytrého telefónu bolo na nohe (Axivity AX3 – členok, 
chytrý telefón – lýtkový svalě. Snímaná osoba spočiatku stála následne sa rozbehla, 
zastavila, kráčala, zastavila, kráčala, zastavila, bežala a nakoniec zastavila. Snímaný 
signál je pomocou státia rozdelený na 4 úseky: státie-beh, státie-chôdza, státie-chôdza a 
státie-beh. Pričom posledné státie bolo využité pre ukončenie snímania. Pre uIahčenie 
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počítania krokov a hodnotenia detekcie osoba v každom úseku vykonala presne 100 
krokov. Celkovo v tomto signále bolo vykonaných teda 400 krokov. 
 
Obrázok 3.3 Signál (SVM) pre hodnotenie prostredníctvom krokomeru 
 Pomocou chytrého telefónu a aplikácie Sense it sa nasnímal signál s rovnakými 
aktivitami ako prostredníctvom Axivity AX3. Tento signál je zobrazený na obrázku číslo 
3.4. Signál je taktiež rozdelený na 4 úseky a v každom úseku je vykonaných 100 krokov. 
Celkový počet krokov je teda taktiež 400.  
 
 
Obrázok 3.4 Signál ゅSVMょ pre hodnotenie prostredníctvom krokomeru 
3.3 Signály pre porovnanie zariadení  
V tejto kapitole sú zobrazené a popísané signály, ktoré slúžia ku porovnaniu zariadení a 
aplikácií. Signály sú snímané súčasne dvoma zariadeniami a to Axivity AX3 a chytrým 
telefónom (Huawei P8 Lite). V prípade snímania signálu chytrým telefónom sú 
porovnávané aplikácie Sense it a Accelerometer analyzer, ktoré sa nachádzajú popísané 
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v kapitole 2.2. Signály sú nasnímané na rôznych častiach tela (noha a biceps) s rôznymi 
vzorkovacími frekvenciami (25, 50 a 100 Hz). Pre každú kombináciu umiestnenia, 
vzorkovacej frekvencie a aplikácie je nasnímaných viacero signálov pre spoIahlivejšie 
určenie presnosti. S ohIadom na robustnos[ analýzy nemôžu by[ v tejto práci popísané 
všetky nasnímané a analyzované signály. Z tohto dôvodu boli vybrané kombinácie, 
na ktorých je možné zobrazi[ rozdiely v nasnímaných signáloch. Dáta z chytrého 
telefónu sú snímané v jednotkách m/s2, zatiaI čo Axivity AX3 v jednotkách g. Preto 
pred zobrazením boli pre lepšiu viditeInos[ rozdielov dáta z chytrého telefónu prevedené 
na jednotky g. Vykonávané aktivity sú vždy zvýraznené v signály pomocou farebných 
čiar. 
 Na obrázku 3.5 je signál nasnímaný prostredníctvom Axivity AX3, s umiestnením 
na členku. Obrázok 3.6 zobrazuje signál nasnímaný prostredníctvom chytrého 
telefónu – aplikácie Sense it. Umiestnenie chytrého telefónu na členok je nevhodné 
z dôvodu nestability zariadenia a zároveO pri súčasnom umiestnení dvoch zariadení 
v tesnej blízkosti dochádza ku vzájomnej interferencií. Táto interferencia je spôsobená 
vzájomným trením zariadení. VzhIadom na tieto fakty bolo umiestnenie chytrého 
telefónu na lýtkovom svale. Vzorkovacia frekvencia nasnímaných signálov je 50 Hz.  
 Najväčší rozdiel je v amplitúdach zrýchlenia. Dôvodom tohto rozdielu je 
umiestnenie zariadení, kedy kmit nohy je v členku väčší ako kmit na lýtkovom svale. Pri 
zmene polohy Axivity AX3 na lýtkový sval sa očakáva približne rovnaká hodnota 
amplitúd zrýchlenia.  
 





Obrázok 3.6 SVM testovacieho signálu な ゅaplikácia Sense it┸ lýtkový sval┸ のど Hz) 
 
 Obrázky 3.7 a 3.8 vykreslujú signály nasnímane prostredníctvom Axivity AX3 
a aplikácie Accelerometer Analyzer. Vysvetlenie rozdielu medzi amplitúdami je totožné 
ako v prípade signálu 1. Rozdiel amplitúd medzi aplikáciami Sense it a Accelerometer 
Analyzer sa nevyskytuje. V prípade snímania pomocou aplikácie Accelerometer 
Analyzer dochádza ku vzniku artefaktov v podobe malých prekmitov v období kIudu 
Ěobrázok 3.8 cca 15 a 115 sekunda záznamuě. Tieto artefakty sú spôsobené 
prichádzajúcou správou, ktorá spôsobila vibráciu telefónu a teda aj vznik krátkych 
falošných prekmitov. BadateIný rozdiel v použití rôznych vzorkovacích frekvencií nie je 
viditeIný voIným okom.  
 





Obrázok 3.8 SVM testovacieho signálu にね ゅAccelerometer Analyzer┸ lýtkový sval, 100 Hz)  
 
 Testovací signál číslo 46 nasnímaný prostredníctvom Axivity AX3 Ěobrázok 3.9ě 
a aplikácie Sense it Ěobrázok 3.10ě, s umiestnením na bicepse a so vzorkovacou 
frekvenciou 25 Hz bol vybraný ako posledná kombinácia zobrazujúca rozdiely medzi 
nasnímanými signálmi. Tento signál je vykreslený z dôvodu zobrazenia rozdielov medzi 
snímaním na bicepse a členku. Najväčší rozdiel pri snímaní s Axivity AX3 je v amplitúde 
zrýchlenia, zatiaI čo pri snímaní s umiestnením na členku sa tieto hodnoty nachádzajú 
v rozmedzí 0-10 g, v prípade umiestnenia na bicepse rozsah hodnôt je polovičný a preto 
očakávame hodnoty zrýchlenia od 0-5 g. Táto skutočnos[ je spôsobená faktom, že pri 
chôdzi je kmit ruky menší ako vykonanie samotného kroku. V prípade snímania chytrým 
telefónom je zmena amplitúdy zrýchlenia viditeIná iba vo vykonávanej chôdzi, 
odôvodnením je umiestnenie na lýtkovom svale. Pri chôdzi osoba prirodzene nevykonáva 
výrazné kmity rukou, zatiaI čo pri behu kmity ruky spôsobujú amplitúdy zrýchlenia 
približne rovnaké ako kmity nohy. Ako je aj na tomto signály badateIné v prípade 
snímania chytrým telefónom dochádza ku krátkodobým výpadkom snímania. Tento 





Obrázok 3.9 SVM testovacieho signálu ねは ゅAxivity AXぬ┸ biceps┸ にの Hz) 
 
 
Obrázok 3.10 SVM testovacieho signálu ねは ゅaplikácia Sense it┸ biceps┸ にの Hz) 
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4 ALGOR)TMUS PRE (ODNOTEN)E AKT)V)TY 
Detailné a presné meranie fyzickej aktivity osoby je kIúčová požiadavka pre 
výskumných pracovníkov, ktorý sa snažia pochopi[ vz[ah medzi zdravím a fyzickou 
aktivitou [27]. Akcelerometre sú dnes bežne používanými zariadeniami pre meranie 
fyzickej aktivity či už vo výskumných alebo v komerčných zariadeniach [28]. 
Ohodnotenie získaných údajov z akcelerometru je náročné. V tejto kapitole sú popísané 
tri metódy ohodnotenia získaných údajov:  rozšírený algoritmus, ktorý vychádza 
z detekcie pádu [10] a algoritmy krokomeru. Všetky algoritmy sú prispôsobené 
viacerým vzorkovacím frekvenciám a umiestneniam na bicepse a nohe. 
4.1 Rozšírený algoritmus detekcie pádu 
Jedna z navrhnutých a realizovaných metód pre hodnotenie Iudskej aktivity využíva 
modifikovaný algoritmus pre detekciu pádu [10]. Avšak v tomto algoritme sa 
nedetekuje len pád, ale aj aktivity ako je beh, chôdza, Iah, sedenie. Schéma algoritmu 
je zobrazená na obrázku číslo 4.1. Počiatočná mediánová filtrácia, výpočet SMA ĚSignal 
magnitude area) a výpočet TA ĚTilt angleě vychádzajú z článku [10] ostatné časti 
algoritmu sú navrhnuté autorkou tejto práce. 
 
 
Obrázok 4.1 Bloková schéma modifikovanej verzie detekcie pádu 
 
 Ako prvé je potrebné signál nasníma[. Pri tejto metóde je dôležité umiestnenie 
snímacieho zariadenia. Pri samotnej detekcií pádu sa hlava a pás pokladajú za 
preferujúce umiestnenia [10]. VzhIadom na to, že v tomto algoritme dochádza ku 





















zariadenia sa zhromaždia údaje o X, Y a Z os, ktoré sa následne spracúvajú v prostredí 
Matlab R2017b. 
 Všetky nasnímané aktivity tela sa nachádzajú vo frekvenčnej oblasti do 20 Hz 
[10], [14]. Na nazbierané surové dáta je potrebné implementova[ mediánový filter 
s oknom w = 3  vzorky. Medianový filter je vhodný na potláčanie impulzného šumu. Za 
jeho výhody sa pokladá zachovávanie hrán a súčasná redukcia náhodného šumu. 
Implementácia tohto filtru do signálu zabezpečí odstránenie abnormálnych impulzov, 
ktoré produkuje snímacie zariadenie a nie sú spôsobené Iudskou aktivitou. Táto filtrácia 
sa vykoná na všetky os zvláš[ a  následne je vypočítané SVM (Signal magnitude 
vector). SVM je vypočítané len pre lepšie zobrazenie rozdielov pred a po filtrácií, pre 
samotný algoritmus sa @alej nevyužíva.  
 SVM alebo tiež SV ĚSum vectorě (1) sa používa na vyhodnotenie stupOa 
intenzity pohybu a je najčastejšie používaným parametrom na odvodenie prahových 
hodnôt zrýchlenia pre rozlíšenie aktivity a kIudu [11], [14]. V@aka spojeniu všetkých 
osí pomocou výpočtu SVM nie je potrebné rieši[ vplyv gravitačného zrýchlenia 
na každú osu zvláš[ Ěnatočenie  snímacieho zariadeniaě.  
 
 鯨撃警岫件岻 噺 謬捲沈態 髪 検沈態 髪 権沈態 (1) 
kde xi, yi a zi reprezentuje i-tú vzorku.  
 Výsledok filtrácie je vykreslený na obrázku číslo 4.2 . Zobrazený úsek odpovedá 
aktivite behu snímaného pomocou zariadenia Axivity AX3. Výstup tohto filtru je 
následne použitý pre @alšie spracovania [11]. 
 
 
Obrázok 4.2: Porovnanie SVM s pou:itím a bez pou:itia mediánovej filtrácie 
 Po počiatočnej filtrácií signálu nasleduje výpočet SMA ĚSignal magnitude areaě 
(2) [29]. SMA patrí medzi základné výpočty, ktoré pomáhajú rozlíši[ časové úseky 
odpočinku a aktivity, charakterizuje mieru zmeny Iudského pohybu teda čím väčšia 




 鯨警畦岫拳岻 噺 な拳 蕃布】捲沈】 髪栂沈退怠 布】検沈】 髪栂沈退怠 布】権沈】栂沈退怠 否  (2) 
kde xi, yi a zi reprezentuje i-tá vzorka signálu os x, y, z v zvolenom plávajúcom okne o 
dGžke w. 
 Obrázok 4.3 nám zobrazuje rozdiely pri zvolení okna w = 25 vzoriek, 
w = 75 vzoriek  a w = 125 vzoriek. V tomto algoritme bola vybraná veIkos[ okna 
75 vzoriek. Pri voIbe okna veIkosti 25 vzoriek nedochádza ešte ku dostatočným 
oddeleniam aktivít a pri okne veIkosti 125 vzoriek síce dochádza na pohIad ku 
„čistejšiemu“ signálu avšak zároveO dochádza aj ku skresleniu prechodov medzi 
jednotlivými aktivitami, čo môže vies[ ku neschopnosti detekova[ pád. 
 
 
Obrázok 4.3 Porovnanie SMA pri rôznych veľkostiach okna w = 25 vzoriek, w = 75 vzoriek 
a w = 125 vzoriek 
 
 Po výpočte SMA bola prevedená normalizácia dát prostredníctvom vzorcu Ě3ě 
[30]. Táto normalizácia je potrebná z dôvodu rozdielneho rozsahu amplitúd pri meraní 
prostredníctvom telefónu a Axivity AX3. Normalizovaný signál má rozsah od <0,1>. 
V@aka normalizácií bude možné posúdi[ či sa jedná o aktivitu alebo kIud 
prostredníctvom jednej hodnoty prahu. Na základe empirických znalostí sa stanovil prah 
na hodnotu 0,2 (prahSMA = 0,2, zobrazený na obrázku 4.3ě. Na základe tejto prahovej 
hodnoty je možné rozlíši[ aktivitu od kIudu.  
 
 鯨警畦朝墜追陳┻岫件岻 噺 鯨警畦岫件岻 伐 min 岫鯨警畦岻max岫鯨警畦岻 伐 min 岫鯨警畦岻 (3) 
 
 V prípade nižšej hodnoty ako je stanovený prah sa predpokladá, že osoba bu@ 
nevykonáva aktivitu teda je v kIude alebo osoba padla. PokiaI je osoba v kIude 
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klasifikujeme jej aktivitu @alej na  sed, pád, Iah alebo státie. Pre rozpoznanie týchto 
aktivít sa použil výpočet uhlu sklonu TA (tilt angle) (4). [10] 
 
 劇畦岫件岻 噺 欠堅潔嫌件券 均僅 検沈謬捲沈態 髪 検沈態 髪 権沈態斤巾 (4) 
 
 Výsledok TA sa prevedie do stupOov (糠旺 je veIkos[ uhla v stupOoch a 糠 je 
veIkos[ uhla v radiánochě (5).  
 糠旺 噺 糠 ゲ なぱど講  (5) 
 
 Zariadenie by malo by[ umiestnené y-osou vertikálne. Tento uhoI je medzi 
pozitívnou y osou a gravitačným vektorom g [10]. Preto pokiaI je hodnota TA pod 40° 
hodnotíme túto aktivitu ako Iah/pád a naopak pokiaI hodnota TA presahuje medzu 40° 
hodnotí sa táto aktivita ako státie po prípadne sedenie. Pre detekciu pádu je vytvorená 
podmienka. Táto podmienka sa vz[ahuje na 150 predošlých vzoriek SMA (3 sekundy 
záznamuě. PokiaI tieto vzorky presahujú prah SMA a po nich nasleduje Iah snímanej 




Obrázok 4.4 Tilt angle  
 
 PokiaI sa meria signál na členku alebo v páse nie je možné rozlíši[ státie 
od sedenia. Rozlíšenie týchto dvoch aktivít by bolo možné len pokiaI by zariadenie bolo 
pripevnené na stehennom svale.  
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 Prípad kedy hodnota SMA presahuje prah sa hodnotí ako vykonávanie aktivity. 
?alšie rozpoznávanie konkrétnych aktivít Ěchôdza, behě sa vykonáva pomocou 
základnej matematickej operácie a to priemeru (6) [27]. Každá aktivita má odlišnú 
hodnotu priemeru. Na základe nasnímaných vzorov pomocou zariadenia Axivity AX3 
Ěobrázok 4.5) vieme  pre rôzne aktivity stanovi[ hraničný priemer medzi jednotlivými 
aktivitami. Ako @alšiu možnos[ považujeme výpočet smerodajnej odchýlky (7) 
s následným dopočtom koeficientu variácie Ě8) [27]. 
 
Obrázok 4.5 Vzory aktivity pre stanovenie hraničného priemeru 
 
 航鎚 噺 な劇 布 嫌沈脹沈退怠  (6) 
kde  si je i-tá vzorka signálu SMA┸ T je počet vzoriek┻ 
 
 購鎚 噺 彪な劇 布岫嫌沈 伐 航鎚岻態脹沈退怠  (7) 
kde si je i-tá vzorka SMA┸ 航鎚 je priemer zo signálu SMA┸ T počet vzoriek 
 
 潔塚 噺 購鎚航鎚 (8) 
kde , 航史 je priemer zo SMA, 購鎚 je rozptyl zo SMA, 算士 ﾃW ﾆﾗWaｷIｷWﾐデ ┗;ヴｷ=IｷW SMA 
 





odchýlka SMA [g] 
Koeficient 
variácie SMA [-] 
Beh 0,6592 0,0953 0,1445 
Chôdza 0,3730 0,0482 0,1293 
 
 Ako je už z tabuIky viditeIné v prípade hodnotenia aktivity zo SMA je väčší 
rozdieI hodnôt pri priemere ako pri koeficiente variácie. Preto sa považuje za 
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výhodnejšie použi[ metódu priemeru. Na základe priemeru sme schopný rozlíši[ 
vertikálne aktivity a to beh, chôdza. Po detekcií všetkých aktivít nasleduje 
optimalizačné pravidlo: pokiaI algoritmus detekuje vykonávanie aktivity kratšie ako 
0,5 s hodnotí sa táto detekcia ako nesprávna a aktivita sa preklasifikuje na 
predchádzajúcu vykonávanú aktivitu. V@aka tejto optimalizácií eliminujeme chyby 
detekcie, ktoré mohli by[ vzniknuté neprosnos[ami pri snímaní. Názorným príkladom 
je kedy osoba je v kIude avšak dôjde ku malému posunu snímacieho zariadenia. 
4.2 Krokomer  
Pomocou dát, ktoré sa získajú zo špecializovaných alebo bežne využívaných zariadení 
je možné realizova[ pedometer Ěkrokomerě. Výstupom z krokomeru je obvykle počet 
krokov (PK) za istú časovú jednotku. Ideálnym umiestnením špecializovaného 
zariadenia je na členku poprípade na stehennom svale. V tejto práci sú navrhnuté dva 
algoritmy, ktoré sú popísané v podkapitole 4.2.1 a 4.2.2. 
4.2.1 Krokomer 1 
Schéma prvého navrhnutého algoritmu pre získanie počtu krokov je zobrazená 
na obrázku 4.6. Tento algoritmus má výpočet krokov Ěodstránenie konštantných 
účinkov, nájdenie lokálnych maxímě prevzatý z [31]. Ostatné časti algoritmu sú 
samostatná práca.   
 
Obrázok 4.6 Bloková schéma pre algoritmus krokomeru 
 
 Prvým krokom hodnotiaceho algoritmu je načítanie surových dát Ěraw dataě, 



















Zobrazenie surových dát je na obrázku 4.7. Zobrazenie SVM dát bez odčítania 
konštantných účinkov je zobrazené v kapitole 3.2 
 
Obrázok 4.7 Raw dáta zo špecializovaného zariadenia (X, Y, Z os) 
 
 Z grafov vyplýva, že základná línia nie je nulová a preto sa vykoná bu@ 
odčítanie priemerov a tým sa odstránia konštantné účinky ako je napríklad gravitácia 
alebo sa vykoná odčítanie konkrétnej hodnoty zrýchlenia, v ktoréj akcelerometer meria 
čo je v tomto prípade 1G [31], [9]. Touto úpravou sa získa čistý signál očistený  
od gravitačného zrýchlenia, externých vibrácií a  iných zložiek, ktoré sú produkované 
špecializovaným zariadením a nie pohybom tela [31]. Priemer signálu je 1,4702 g, preto 
jeho odpočtom sa nezíska nulová izolínia. Na obrázku číslo 4.8 je zobrazený signál po 
odčítaní 1 g.  
 




 Následne sa nájdu lokálne maximá. Je potrebné stanovi[ hodnotu minimálnej 
výšky píku - smerodajná odchýlka zo SVM. Len hodnoty nad týmto prahom sa budú 
považova[ za krok. Pomocou dodatočnej úpravy je možné zredukova[ detekovanie 
druhého chybného píku. Táto redukcia je zabezpečená určením minimálnej vzdialenosti 
za sebou idúcimi peakmi. Táto vzdialenos[ bola zistená pomocou nasnímaných vzorov 
pre beh a chôdzu. Hodnota nastavenej vzdialenosti je 12,5 vzoriek čo odpovedá 
0,25 sekundy. Rozdiel pred a po úprave spolu s počtom detekovaných krokov je 
zobrazený na obrázku číslo 4.9.  Tento počet krokov je celkový a pre obidve nohy. 
Zhodnotenie oproti skutočnému počtu krokov sa nachádza v kapitole 5.2.1. 
 
 
Obrázok 4.9 Detekcia krokov bez úpravy a s úpravou minimálnej vzdialenosti 
 
 Na obrázku číslo 4.10 je zobrazený detail detekcie krokov. Je zobrazených 15 
krokov. Ako je viditeIné bez úpravy dochádza ku falošnéj detekcií krokov. 
 




 Hodnotenie aktivity prostredníctvom krokomeru je na základe ohodnotenia 
počtu krokov za istý časový úsek. Na základe vytvorených vzorov pre beh a chôdzu sa 
zaviedlo pravidlo a to: pokiaI je počet krokov v časovom limite 1,7 sekúndy väčší ako 2 
pokladá sa táto aktivita za beh, pokiaI je hodnota väčšia ako 0,2 a zároveO menšia alebo 
rovná ako 2 hodnotíme túto aktivitu ako chôdzu. PokiaI je hodnota blízka 0 predpokladá 
sa, že osoba je v kIude takže sa môže jedna[ o státie, sedenie poprípade Iah.  
 Posledným krokom algoritmu je optimalizácia, ktorá funguje na podobnom 
princípe ako optimalizácia v prvom allgoritme. VzhIadom na to, že tento algoritmus 
nedetekuje rýchle zmeny polohy ako je pád bolo zavedené pravidlo: pokiaI algoritmus 
detekuje činnos[, ktorá trvá kratšie ako 1,5 sekundy pokladá túto detekciu ako 
nesprávnu a hodnotí túto aktivitu ako poslednú vykonávanú aktivitu. Môže nasta[, 
ale aj situácia kedy bola aktivita hodnotená správne avšak jej vykonávanie bolo kratšie 
ako 1,5 sekundy a vtedy algoritmus aj správnu detekciu preklasifikuje. Preto na základe 
tejto optimalizácií je klasifikácia algoritmu obmedzená na aktivity dlhšie ako 
1,5 sekúnd. 
4.2.2 Krokomer  2 
Schéma krokomeru 2 je zobrazená na obrázku číslo 4.11. Jednotlivé výpočty algoritmu 
vychádzajú z článkov: výpočet SVM je totožný s krokomerom 1. a vychádza z článku 
[31], princíp normalizácie [30], odhad kvadrátu obálky [32] funkcia EMD z [33], [34], 
ostatné časti Ěurčenie prahu pre dané aktivity, optimalizácia a nájdenie lokálnych 
maxímě sú samostatnou prácou autorky. Spojenie jednotlivých výpočtov do jedného 
celku je navrhnuté autorkou práce a nevychádza zo žiadneho článku. 
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 Prvé kroky algoritmu Ěnačítanie signálu, výpočet SVM) sú popísané v kapitole 
4.2.1. Nasledujúcim krokom algoritmu je normalizácia dát Ě9ě, normalizácia je 
vykonaná z dôvodu nivelizácie rozsahu dát. Aj napriek tejto normalizácií rozsahy pre 
konkrétne aktivity budú rôzne pri snímaní chytrým telefónom a Axivity AX3. Dáta sú 
normalizované v rozsahu <0; 1,5>. Výber tohto rozsahu bol stanovený pre nedostatočné 
rozdiely medzi aktivitami pri testovaní rozsahu <0;1> 
 
 
 鯨撃警朝墜追陳┻岫件岻 噺 峭 鯨撃警岫件岻 伐 min岫鯨撃警岻max岫鯨撃警岻 伐 min岫鯨撃警岻嶌 ゲ な┸の (9) 
 
Každé snímacie zariadenie sníma v rôznych jednotkách a rozsahoch, 
v niektorých prípadoch nie je dostačujúca normalizácia dát. Rozdiel priemerných 
maxím pre aktivity je zobrazený v tabuIke číslo 4.2. Ako je z tabuIky viditeIné hodnota 
priemerného maxima pre chôdzi pri snímaní chytrým telefónom je vyššia ako hodnota 
priemerného maxima pre beh pri snímaní Axivity AX3. Pre tento fakt a presnejšiu 
hodnotu prahu, teda aj pre presnejšiu detekciu bol vytvorený výpočet prahu rozlíšenia 
aktivít pre konkrétny signál. 
 
Tabuľka 4.2 Maximá pre aktivity nasnímané Axivity AXぬ a chytrým telefónom 
Aktivita Axivity AX3 Chytrý telefón 
Beh 0,73 1,13 
Chôdza 0,33 0,99 
  
Obrázok číslo 4.12 zobrazuje blokovú schému pre výpočet prahov. 
Pred výpočtom samotného prahu je vytvorený odhad kvadrátu obálky filtrovaného 
signálu. Tento odhad je zložený z umocnenia signálu a filtrácie LPF Ělowpass filter) 
[32]. Výsledný odhad kvadrátu obálky spolu s následným umocnením tohto odhadu je 
zobrazený na obrázku číslo 4.13. Umocnením odhadu kvadrátu obálky zvýrazníme krok 
nohy, na ktorej je umiestnené snímacie zariadenia a zároveO potlačíme krok druhej 
nohy. Pre určenie prahu je potrebné rozloži[ normovaný signál prostredníctvom 
EMD Ěempirická modálna dekompozíciaě na 6 komponent (5 IMF a rezíduumě. EMD 
je metóda využívaná pre rozklad IubovoIných dát na  IMF Ěintrinsic mode 
functions - vlastná modálna funkciaě [32]. IMF je funkcia, ktorá musí spGOa[ dve 
podmienky. Prvá z podmienok hovorí o tom, že v celom súbore sa vyskytuje rovnaký 
počet lokálnych extrémov ako priechodov  signálu nulou Ěmaximálne odlišova[ o jeden 
extrémě, druhá podmienka je založená na predpoklade, že  stredná hodnota medzi 





Obrázok 4.12 Bloková schéma pre výpočet prahov pre dané aktivity 
 
 Z EMD rozkladu sa vyberie 6-ty rozklad Ěrezíduum) a vykoná sa mediánová 
filtrácia. Mediánová filtrácia sa vykoná z dôvodu odstránenia abnormálneho 
prekmitnutia, ktoré vzniká pri snímaní signálu prostredníctvom telefónu. V prípade 
signálu nasnímanom prostredníctvom Axivity AX3 nedochádza ku prekmitnutiu a preto 
je mediánová filtrácia nepotrebná. Avšak pre snahu o vytvorenie všeobecného algoritmu 
pre obidva zariadenia sa mediánová filtrácia zaradila do bloku bez ohIadu na to akým 
zariadením bol signál nasnímaný. Obrázok číslo 4.14 zobrazuje rozložený signál na 
IMF1, IMF4 a rezíduum. V prípade rezídua je zobrazený aj prah, na základe ktorého sa 
určí hrubý odhad aktivity. Z hrubého odhadu rozdelenia aktivít sa vypočíta priemer pre 
vykonávané aktivity Ěbeh, státie, chôdzaě v obálke signálu. Nasledujúci výpočet prahov 
je vykonaný prostredníctvom vzorcov Ě10ě a Ě11ě. Tieto výpočty boli stanovené 
empiricky. 
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Obrázok 4.14 Rozklad signálu prostredníctvom EMD na )MF 1,4 a reziídum  
 
 喧堅欠月長勅朕 噺 兼結欠券長勅朕 ゲ なねのなどど  
 
(10) 
 喧堅欠月鎚痛á痛沈勅 噺 兼結欠券鎚痛á痛沈勅 ゲ にどどなどど  (11) 
 
 Následne sú hodnoty týchto prahov porovnávané s lokálnymi maximami 
v úsekoch umocnenej obálky signálu. VeIkos[ týchto porovnávacích úsekov to jest. 
veIkos[ pevného okna bola empiricky stanovená na 40 vzoriek. PokiaI je hodnota 
lokálneho maxima umocnenej obálky väčšia ako prah určený pre beh klasifikuje sa tento 
úsek ako beh, pokiaI je hodnota maxima menšia ako prah pre státie klasifikuje sa 
státie/sedenie. Aktivita, ktorej maxima presahujú prah pre státie, ale nepresahujú prah 
pre beh je ohodnotená ako chôdza. Na obrázku číslo 4.15 je zobrazené toto prahovanie. 
Obrázok 4.16 znázorOuje priblíženie prahu pre státie.  
 Po klasifikácií aktivít nasleduje optimalizácia. Priebeh optimalizácie je rovnaký 
ako v krokomeri 1. Poslednou čas[ou algoritmu je výpočet krokov. Tento výpočet sa 
vykonáva pri klasifikácií behu a chôdze podobne ako pri krokomere 1 a to 
prostredníctvom nájdenia lokálnych maxím v umocnenej obálke signálu. Výsledný 
počet krokov je pre jednu nohu konkrétne pre nohu, na ktorej je umiestnené snímacie 






Obrázok 4.15 Prahovanie signálu  
 
 





5 PRESNOSŤ NAVR(NUTÝC( ALGOR)TMOV 
Odhady chýb detekcie jednotlivých aktivít boli vypočítané prostredníctvom vzorcu Ě12ě.  
 
 絞 噺 】 検津 伐 検鎚】検鎚 ゲ などどガ (12) 
kde yn je algoritmom určený počet vzoriek kedy sa konkrétna aktivita vykonávala, 
ys je skutočný počet vzoriek kedy sa konkrétna aktivita vykonávala  
Jedná sa len o odhad chýb a to z dôvodu, že nie je presne určené ohraničenie danej 
aktivity Ě nevie sa konkrétna hodnota vzorky, kedy sa vykonávanie danej aktivity začalo 
a ukončilo ě. Avšak pohIadom na nasnímaný signál je jednoduché začiatok a koniec 
aktivity odhadnú[ a tento odhad porovna[ s výsledkom detekcie [35]. 
5.1 Presnosť rozšíreného algoritmu detekcie pádu 
Pomocou tohto algoritmu je možné hodnoti[ nasledujúce aktivity: beh, chôdza, státie, 
ležanie a pád. TabuIka číslo 5.1 nám zobrazuje odhad chýb a presnos[ výsledku 
detekcie pre signál popísaný v kapitole 3.2. Presnos[ detekcie  ktorá je vypočítaná ako 
presná detekcia Ě100 % správnos[ě mínus odhad chyby.  
 
Tabuľka 5.1 Odhad chýb pre konkrétny typ aktivity a presnosť detekcie 
(algoritmus detekcie páduょ 
Aktivita Odhad chyby [%] Presnos[ [%] 
Beh 0,02 99,98 
Chôdza 1,25 98,75 
Státie 46,10 53,90 
Ležanie 1,33 98,67 
Pád 0,00 100,00 
 
 Prípadné nepresnosti môžu by[ ovplyvnené výberom veIkosti okna a artefaktmi 
vzniknutými pri snímaní. 
 VeIkos[ okna bola na základe empirických znalostí zvolená na hodnotu 
ww = 15 vzoriek čo odpovedá 0,3 sekundy pri fvz  = 50 Hz. Ako najväčšia nepresnos[ 
sa pokladá nesprávna detekcia chôdze (magenta) na úseku státia (červená) (400-430 s). 
Táto nepresnos[ Ěobrázok 5.2ě je spôsobená artefaktmi na nasnímanom signále čo je 
viditeIné už na obrázku číslo 4.3, kedy sú hodnoty SMA v tomto úseku kmitajúce. Na 
obrázku 5.3 je zobrazený detail pre detekciu pádu. Výsledok detekcie pomocou tohto 











Obrázok 5.2 Detail nepresnosti detekcie  
 
Obrázok 5.3 Detail detekcie pádu  



































































5.2 Presnosť krokomerov 
Pre spočítanie krokov a rozlíšenie fyzickej aktivity boli použité dve rôzne metódy. 
Výstupom obidvoch algoritmov je počet krokov, klasifikácia behu, chôdze a státia. 
Výsledky odhadov chýb klasifikácií a počtu krokov sú vyhodnotené v kapitolách 5.2.1 
a 5.2.2.  
5.2.1 Presnosť krokomeru 1  
Výsledok klasifikácie aktivít signálu nasnímaného pre hodnotenie presnosti algoritmov 
krokomeru Ě signál je popísaný v kapitole 3.2) je vykreslený na obrázku číslo 5.4.  
 Hlavné faktory, ktoré môžu spôsobi[ nepresnosti sú nekonštantná rýchlos[ vo 
vykonávaní aktivity a veIkos[ použitého okna pri detekcií. V tomto algoritme je použité 
okno o veIkosti 85 vzoriek, čo odpovedá 1,7 sekundám. Nepresnosti pri detekcií sú 
ovplyvnené rýchlos[ou chôdze a behu, kedy chôdza alebo beh nie sú konštantné. 
Najväčšia nepresnos[ detekcie sa vyskytuje pri zmene jednej aktivity na @alšiu. 
 Algoritmus hodnotí aktivity na základe počtu krokov vykonaných v časovom 
úseku 1,7 sekundy. PokiaI je počet krokov v časovom úseku 2 sekúnd väčší pokladá sa 
aktivita za beh, pokiaI je počet krokov menší ako 2 a zároveO väčšia ako 0,2 hodnotíme 
aktivitu ako chôdzu. PokiaI je hodnota počtu krokov v časovom úseku 1,7 sekundy 
blízka 0 predpokladá sa, že osoba je v kIude. V rámci snahy o vytvorenie presnejšieho 
algoritmu bola vyskúšaná aj zmenená podmienka a to  z 2 krokov za 1,7 sekundy na 2 
kroky za 2 sekundy. Pri tejto zmene podmienky však dochádzalo ku väčším 
nepresnostiam. Výsledok upravenej podmienky je zobrazený na obrázku 5.5. Výsledky 
chýb detekcií vypočítané podIa Ě12ě sú zobrazené v tabuIke číslo 5.2.  
 
Tabuľka 5.2 Odhad chýb pre konkrétny typ aktivity a presnosť detekcie (krokomer 1) 
Aktivita Algoritmus Odhad chyby [%] Presnos[ [%] 
Beh 
2 kroky za 1,7 s 3,77 96,23 
2 kroky za 2 s 16,71 83,29 
Chôdza 
2 kroky za 1,7 s 3,91 96,09 
2 kroky za 2 s 0,39 99,61 
Státie 
2 kroky za 1,7 s 3,35 96,65 
2 kroky za 2 s 4,17 95,83 
Kroky - 2,50 97,50 
 
 V nasnímanom zázname bolo vykonaných 400 krokov. Algoritmus detekuje 
410 krokov. Chyba tohto algoritmu (絞岻 vypočítaná pomocou Ě12) je 2,50%. ZároveO 
boli snímané kroky aj pomocou Fitbit Alta HR. Toto zariadenie nám nadetekovalo 485 



































































5.2.2 Presnosť krokomeru 2 
Tento algoritmus detekuje počet krokov pre nohu, na ktorej je umiestnené snímacie 
zariadenie. Pre celkový počet krokov je potrebné túto hodnotu vynásobi[ dvoma. 
TabuIka 5.3 zobrazuje odhad chýb a presnos[ pri detekcií prostredníctvom 
krokomeru 2.  
 
Tabuľka 5.3 Odhad chýb pre konkrétny typ aktivity a presnosť detekcie (krokomer 2) 
Aktivita Odhad chyby [%] Presnos[ [%] 
Beh 0,96 99,04 
Chôdza 0,01 99,99 
Státie 1,44 98,56 
Kroky 4,00 96,00 
 
 Najväčšia nepresnos[ je pri detekcií počtu krokov, kedy sa nám hodnota odhadu 
chyby rovná až 4 %. Táto nepresnos[ môže by[ ovplyvnená nepresnos[ou pri snímaní 
alebo  faktom, že pri umocnení signálu nedošlo ku úplnému potlačeniu kroku druhej 
nohy. Presnos[ všetkých aktivít je v rozsahu 95-100 %.  Obrázok číslo 5.6 zobrazuje 
výsledok hodnotenia aktivity Ěchôdza, behě pomocou krokomeru 2. Nepresnosti 
ostatných aktivít sú hlavne pri prechode z jednej aktivity na druhú. Táto nepresnos[ sa 
dá ovplyvni[ výberom okna w. Obrázok číslo 5.6 zobrazuje výsledok hodnotenia 
aktivity pomocou krokomeru 2. 
Obrázok 5.6 Výsledok hodnotenia aktivity prostredníctvom krokomeru に 
 


























6 POROVNAN)E PRESNOST) ROZPOZNAN)A 
AKT)VÍT A DETEKC)A KROKOV POMOCOU 
C(YTRÉ(O TELEFÓNU A NÁRAMKU 
AX)V)TY AXぬ 
V tejto kapitole sa nachádzajú tabuIky presností pre jednotlivé testovacie signály. Počet 
testovacích signálov je 60. Výber aktivít, ktoré boli vykonávané v nasnímaných 
signáloch bol prispôsobený algoritmu, ktorým boli vyhodnotené. Prvá polovica signálov 
Ě1 až 30 signálě je určená pre hodnotenie aktivít rozšíreným algoritmom detekcie pádu, 
druhá polovica signálov Ě31 až 60 signálě je určená pre algoritmy krokomer 1 a 2. 
Z tohto dôvodu v druhej polovici signálov neboli vykonávané aktivity ako je pád a Iah. 
Testovali sa tri vzorkovacie frekvencie 25, 50 a 100 Hz s umiestnením na bicepse a nohe 
Ěčlenok / lýtkový svalě. Testovalo sa zariadenie Axivity AX3 a dve aplikácie pre chytrý 
telefón - Sense it, Accelerometer analyzer. Aplikácia Acc. analyzer neumožOuje sníma[ 
s vzorkovacou frekvenciou 25 Hz, preto v prípade tejto aplikácie boli testované len 
vzorkovacie frekvencie 50 a 100 Hz. Každá kombináciu bola nasnímaná nezávisle 
trikrát pre spoIahlivejšie určenie presnosti. Tieto tri nezávislé signály o rovnakých 
podmienkach snímania vytvárajú pomyselný set teda jednu tabuIku. Signály boli 
snímané 2 osobami. 
6.1 Rozšírený algoritmus detekcie pádu 
Výpočet presností je rovnako ako testovanie presnosti algoritmov Ěkapitola 5) 
realizovaný prostredníctvom vzorcu Ě12ě. Týmto postupom sa určí presnos[ všetkých 
aktivít s výnimkou pádu. Hodnotenie presnosti pádu je vykonávané prostredníctvom 
podmienky: pokiaI sa pád detekuje Ěneberie sa ohIad na počet vzoriekě a pád sa naozaj 
uskutnočnil hodnotí sa presnos[ pádu ako 100 %. PokiaI osoba padla avšak algoritmus 
nerozoznal aktivitu, presnos[ detekcie pádu je nulová. Presnos[ 50 % teda znamená, že 
algoritmus bol schopný rozpozna[ iba polovicu skutočne vykonaných pádov. V 82,67 % 
prípadoch z prvéj polovice nasnímaných signálov Ě1-30 signálě sa presnos[ detekcie 
aktivít nachádza v rozmedzí od 90 do 100 %. 
6.1.1 Sense it x Axivity AX3 
Tabuľka 6.1 Presnosť pre rozšírený algoritmus detekcie pádu (50 Hz, noha a Sense it) 
Signál Zariadenie Presnos[ rozlíšenia aktivít [%] 
Beh Chôdza Státie Ležanie Pád 
1 
Axivity AX3 97,18 93,51 98,38 89,32 100,00 
Chytrý telefón 96,85 93,51 96,57 86,55 100,00 
2 
Axivity AX3 97,47 99,24 97,70 98,80 50,00 
Chytrý telefón 97,86 99,66 97,74 97,29 100,00 
3 
Axivity AX3 93,84 90,52 99,56 99,60 100,00 
Chytrý telefón 96,23 40,43 97,98 94,59 50,00 
48 
 
Tabuľka 6.2 Presnosť pre rozšírený algoritmus detekcie pádu (100 Hz, noha a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Le:anie Pád 
4 
Axivity AX3 97,40 95,26 99,97 99,63 100,00 Chytrý telefón 90,89 99,96 99,67 97,52 100,00 
5 
Axivity AX3 100,00 99,28 99,97 99,76 100,00 Chytrý telefón 99,48 99,01 99,64 97,31 100,00 
6 
Axivity AX3 99,92 97,95 98,27 99,26 100,00 Chytrý telefón 97,40 99,22 98,92 99,50 100,00 
 
Tabuľka 6.3 Presnosť pre rozšírený algoritmus detekcie pádu (25 Hz, noha a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Le:anie Pád 
7 
Axivity AX3 99,76 97,67 99,93 95,90 100,00 Chytrý telefón 99,66 97,54 99,89 95,30 100,00 
8 
Axivity AX3 97,85 98,69 100,00 98,27 100,00 Chytrý telefón 96,76 98,25 100,00 98,78 100,00 
9 
Axivity AX3 99,74 98.82 98,77 93,05 100,00 Chytrý telefón 99,74 99,01 98,23 92,04 100,00 
 
Tabuľka 6.4 Presnosť pre rozšírený algoritmus detekcie pádu (50 Hz, biceps a Sense it) 
Signál Zariadenie Presnos[ rozlíšenia aktivít [%] 
Beh Chôdza Státie Ležanie Pád 
10 
Axivity AX3 96,30 99,87 98,62 0,00 0,00 
Chytrý telefón 96,57 98,05 67,08 0,00 0,00 
11 
Axivity AX3 99,85 75,33 94,34 90,19 100,00 
Chytrý telefón 99,93 98,13 72,39 0,00 0,00 
12 
Axivity AX3 91,15 98,27 99,45 91,15 100,00 
Chytrý telefón 97,94 97,24 28,15 41,52 100,00 
 
Tabuľka 6.5 Presnosť pre rozšírený algoritmus detekcie pádu (100 Hz, biceps a Sense it) 
Signál Zariadenie Presnos[ rozlíšenia aktivít [%] 
Beh Chôdza Státie Ležanie Pád 
13 
Axivity AX3 95,03 91,30 95,75 0,00 0,00 
Chytrý telefón 96,02 99,34 95,13 0,00 0,00 
14 
Axivity AX3 95,49 81,87 99,21 90,61 100,00 
Chytrý telefón 95,98 95,33 48,00 90,33 100,00 
15 
Axivity AX3 97,29 6,61 99,93 95,93 100,00 
Chytrý telefón 3,26 74,66 100,00 94,32 100,00 
 
Tabuľka 6.6 Presnosť pre rozšírený algoritmus detekcie pádu (25 Hz, biceps a Sense it) 
Signál Zariadenie Presnos[ rozlíšenia aktivít [%] 
Beh Chôdza Státie Ležanie Pád 
16 
Axivity AX3 91,89 5,85 100,00 96,95 100,00 
Chytrý telefón 96,32 96,19 96,70 76,11 100,00 
17 
Axivity AX3 92,71 11,63 99,80 88,86 100,00 
Chytrý telefón 96,52 93,71 21,71 90,29 100,00 
18 
Axivity AX3 88,42 76,21 99,78 93,10 100,00 
Chytrý telefón 94,59 96,05 29,43 90,62 100,00 
49 
 
6.1.2 Accelerometer analyzer x Axivity AX3 
 
Tabuľka 6.7 Presnosť pre rozšírený algoritmus detekcie pádu (50 Hz, noha 
a Accelerometer Analyzer) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Le:anie Pád 
19 
Axivity AX3 93,86 99,49 99,38 98,61 100,00 Chytrý telefón 93,72 98,15 99,53 97,22 100,00 
20 
Axivity AX3 95,13 91,80 99,08 95,36 100,00 Chytrý telefón 94,94 99,63 97,89 95,15 100,00 
21 
Axivity AX3 96,15 99,76 98,97 98,94 100,00 Chytrý telefón 97,95 99,44 99,72 93,05 100,00 
 
Tabuľka 6.8 Presnosť pre rozšírený algoritmus detekcie pádu (100 Hz, noha 
a Accelerometer Analyzer) 
Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Le:anie Pád 
22 
Axivity AX3 94,77 99,54 99,23 98,98 100,00 Chytrý telefón 94,68 98,38 99,00 98,14 100,00 
23 
Axivity AX3 98,11 92,28 98,74 99,85 100,00 Chytrý telefón 97,09 88,24 98,85 99,00 100,00 
24 
Axivity AX3 99,03 95,27 99,70 99,22 100,00 Chytrý telefón 98,39 93,63 99,09 98,11 100,00 
 
Tabuľka 6.9 Presnosť pre rozšírený algoritmus detekcie pádu (50 Hz, biceps 
a Accelerometer Analyzer) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Le:anie Pád 
25 
Axivity AX3 91,55 2,24 95,63 69,64 100,00 Chytrý telefón 96,04 97,92 92,13 74,73 100,00 
26 
Axivity AX3 95,01 73,20 92,63 87,97 100,00 Chytrý telefón 96,09 98,75 87,36 86,50 100,00 
27 
Axivity AX3 91,98 92,77 43,29 89,86 100,00 Chytrý telefón 89,71 94,83 42,67 15,58 100,00 
 
Tabuľka 6.10 Presnosť pre rozšírený algoritmus detekcie pádu (100 Hz, biceps 
a Accelerometer Analyzer) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Le:anie Pád 
28 
Axivity AX3 99,08 96,76 97,07 84,81 100,00 Chytrý telefón 99,94 95,89 51,50 52,58 50,00 
29 
Axivity AX3 96,11 98,93 96,16 64,10 100,00 Chytrý telefón 96,55 98,03 3,24 94,03 100,00 
30 




6.2 Krokomer 1 
Úspešnos[ detekcie je hodnotená rovnako ako testovanie presnosti algoritmov 
(kapitola 5) realizovaný prostredníctvom vzorcu (12). Pre algoritmus krokomeru boli 
vytvorené samostatné sety signálov. Algoritmy krokomerov by nemali vyhodnocova[ 
sety signálov určené pre rozšírený algoritmus detekcie pádu z dôvodu neschopnosti 
detekova[ aktivity ako je pád a Iah. Algoritmus by Iah klasifikoval ako státie čo by bola 
nesprávna detekcia. 
 Presnos[ stanovenia počtu krokov je závislá hlavne na umiestnení zariadenia. 
Algoritmus krokomeru 1 má tendenciu počet krokov podhodnocova[. Podhodnotenie 
krokov je ešte intenzívnejšie pri umiestnení na bicepse kedy zrýchlenie nepresahuje 
prahovú hodnotu určenú v algoritme a krok sa nedetekuje. S využitím náramku Axivity 
AX3 bol výsledný počet krokov v 23 signáloch podhodnotený, v 4 signáloch bol 
nadhodnotený a len v 3 signáloch bolo stanovenie počtu krokov presné. V prípade 
snímania chytrým telefónom bol výsledný počet krokov v 18 signáloch podhodnotený, 
v 10 signáloch bol výsledný počet nadhodnotený a len v 2 signáloch sa podarilo počet 
krokov urči[ presne. Z 300 hodnôt presnosti len 28 hodnôt je pod hranicou 90 % 
presnosti a teda presnos[ detekcií sa v 90,67 % nachádza v rozmedzí 90 až 100 %.   
 
6.2.1 Sense it x Axivity AX3 
Tabuľka 6.11 Presnosť pre krokomer な ゅのど Hz, noha a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
31 
Axivity AX3 99,93 99,30 99,00 98,89 Chytrý telefón 98,66 99,90 99,40 98,33 
32 
Axivity AX3 99,34 98,68 97,93 99,60 Chytrý telefón 92,37 99,73 99,34 99,60 
33 
Axivity AX3 99,27 98,47 97,73 96,00 Chytrý telefón 98,03 100,00 96,40 99,43 
 
Tabuľka 6.12 Presnosť pre krokomer な ゅなどど Hz, noha a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
34 
Axivity AX3 98,60 97,34 98,18 99,00 Chytrý telefón 95,72 98,55 97,80 99,50 
35 
Axivity AX3 96,68 99,17 98,77 100,00 Chytrý telefón 86,16 100,00 98,93 98,93 
36 








Tabuľka 6.13 Presnosť pre krokomer な ゅ25 Hz, noha a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
37 
Axivity AX3 89,94 99,12 98,88 95,83 Chytrý telefón 99,19 99,59 98,89 95,83 
38 
Axivity AX3 90,88 99,54 99,40 99,00 Chytrý telefón 84,77 99,68 99,66 96,50 
39 
Axivity AX3 69,01 99,35 99,35 96,55 Chytrý telefón 97,26 99,21 99,12 95,67 
 
Tabuľka 6.14 Presnosť pre krokomer 1 (50 Hz, biceps a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
40 
Axivity AX3 96,77 93,61 99,10 80,00 Chytrý telefón 71,44 100,00 99,42 97,22 
41 
Axivity AX3 95,46 98,54 99,40 99,52 Chytrý telefón 71,84 93,97 98,65 98,57 
42 
Axivity AX3 93,85 94,76 98,19 88,15 Chytrý telefón 87,87 97,52 97,87 98,15 
 
Tabuľka 6.15 Presnosť pre krokomer な ゅなどど Hz, biceps a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
43 
Axivity AX3 95,37 96,39 97,60 92,50 Chytrý telefón 88,64 98,19 96,96 98,93 
44 
Axivity AX3 95,54 99,53 99,57 80,00 Chytrý telefón 95,54 99,98 95,30 98,82 
45 
Axivity AX3 94,95 98,49 97,74 96,96 Chytrý telefón 90,16 98,94 97,74 97,39 
 
 
Tabuľka 6.16 Presnosť pre krokomer な ゅにの Hz, biceps a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
46 
Axivity AX3 85,00 89,79 97,83 76,52 Chytrý telefón 65,33 96,54 97,92 97,73 
47 
Axivity AX3 90,36 71,10 99,40 62,79 Chytrý telefón 82,08 98,22 99,49 95,52 
48 





6.2.2 Accelerometer analyzer x Axivity AX3 
 
Tabuľka 6.17 Presnosť pre krokomer な ゅのど Hz, noha, Accelerometer Analyzer) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
49 
Axivity AX3 94,85 98,94 97,69 99,00 Chytrý telefón 98,18 99,50 97,99 100,00 
50 
Axivity AX3 94,70 98,88 98,68 99,50 Chytrý telefón 96,37 99,28 98,72 99,75 
51 
Axivity AX3 96,01 98,92 98,49 100,00 Chytrý telefón 98,76 99,90 98,97 99,67 
 
Tabuľka 6.18 Presnosť pre krokomer 1 (100 Hz, noha a Accelerometer Analyzer) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
52 
Axivity AX3 96,23 99,64 97,88 99,00 Chytrý telefón 96,22 99,38 97,51 61,00 
53 
Axivity AX3 99,07 99,62 98,33 88,57 
Chytrý telefón 96,22 99,39 99,00 99,52 
54 
Axivity AX3 98,80 99,69 96,06 100,00 Chytrý telefón 95,23 97,83 98,81 86,67 
 
Tabuľka 6.19 Presnosť pre krokomer な ゅのど Hz, biceps, Accelerometer Analyzer) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
55 
Axivity AX3 75,86 96,10 96,68 44,45 Chytrý telefón 94,08 98,43 96,52 97,78 
56 
Axivity AX3 93,71 98,46 97,03 99,45 Chytrý telefón 94,35 99,21 97,56 100,00 
57 
Axivity AX3 94,91 96,88 98,08 87,11 Chytrý telefón 95,19 98,69 98,02 96,32 
 
Tabuľka 6.20 Presnosť pre krokomer な ゅなどど Hz, biceps a Accelerometer Analyzer) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
58 
Axivity AX3 91,96 65,31 98,41 67,50 Chytrý telefón 92,83 98,02 98,93 98,00 
59 
Axivity AX3 96,50 94,82 99,23 81,20 Chytrý telefón 96,96 99,78 99,47 98,00 
60 





6.3 Krokomer 2 
Krokomerom 2 boli hodnotené rovnaké sety signálov ako pri algoritme krokomeru 1.
 ZatiaI čo algoritmus krokomeru 1 má tendenciu kroky podhodnocova[ 
algoritmus krokomeru 2 využívajúci EMD má tendenciu kroky aj nadhodnocova[ aj 
podhodnocova[, závisí to od typu použitého snímacieho zariadenia. V prípade snímania 
náramkom Axivity AX3 dochádza ku podhodnoteniu krokov až v 23 signáloch, len v 3 
signáloch kroky nadhodnocuje. Snímanie chytrým telefónom naopak podhodnotilo 
počet krokov v 12 signáloch a v 17 signáloch kroky nadhodnotilo. Tento algoritmus 
vykazuje najviac hodnôt presnosti v rozmedzí od 90 – 100 %. Percentuálne zastúpenie 
hodnôt v spomínanom rozmedzí je 94,67 %. Detailnejšie porovnanie presnosti 
algoritmov medzi sebou je popísané v kapitole7.2. 
6.3.1 Sense it x Axivity AX3 
 
Tabuľka 6.21 Presnosť pre krokomer に ゅのど Hz, noha a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
31 
Axivity AX3 99,67 99,86 99,70 97,78 Chytrý telefón 99,65 97,18 99,61 98,33 
32 
Axivity AX3 99,77 99,06 99,08 99,20 Chytrý telefón 99,67 99,37 99,71 97,20 
33 
Axivity AX3 99,29 98,17 98,79 100,00 Chytrý telefón 98,76 98,22 99,77 99,43 
 
Tabuľka 6.22 Presnosť pre krokomer に ゅなどど Hz, noha a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
34 
Axivity AX3 99,59 99,57 98,82 99,00 Chytrý telefón 99,89 90,94 98,68 94,40 
35 
Axivity AX3 98,66 99,18 98,94 99,29 Chytrý telefón 43,35 95,30 99,79 95,00 
36 
Axivity AX3 99,97 91,67 99,50 95,00 Chytrý telefón 99,41 91,72 99,25 98,00 
 
Tabuľka 6.23 Presnosť pre krokomer に ゅにの (z┸ noha a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
37 
Axivity AX3 98,86 99,77 99,36 97,50 Chytrý telefón 99,92 99,91 99,75 97,50 
38 
Axivity AX3 99,21 99,67 99,87 97,00 Chytrý telefón 98,55 99,94 99,78 98,00 
39 





Tabuľka 6.24 Presnosť pre krokomer に ゅのど Hz, biceps a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
40 
Axivity AX3 96,77 93,61 99,10 80,00 Chytrý telefón 71,44 100,00 99,42 97,22 
41 
Axivity AX3 96,80 98,62 99,97 96,19 Chytrý telefón 98,21 92,47 99,97 99,05 
42 
Axivity AX3 94,76 99,21 99,69 91,85 Chytrý telefón 99,68 99,44 99,89 98,52 
 
Tabuľka 6.25 Presnosť pre krokomer に ゅなどど Hz, biceps a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
43 
Axivity AX3 99,60 97,07 99,90 98,57 Chytrý telefón 99,35 7,02 99,06 48,57 
44 
Axivity AX3 99,66 98,83 95,30 98,82 Chytrý telefón 99,53 98,50 98,66 98,82 
45 
Axivity AX3 99,91 98,49 99,65 96,52 Chytrý telefón 99,53 98,70 99,71 96,52 
 
Tabuľka 6.26 Presnosť pre krokomer 2 (25 Hz, biceps a Sense it) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
46 
Axivity AX3 98,12 95,88 99,88 92,42 Chytrý telefón 99,00 86,48 99,94 91,67 
47 
Axivity AX3 98,94 0,00 99,94 37,93 Chytrý telefón 99,93 0,00 99,94 42,07 
48 





6.3.2 Accelerometer analyzer x Axivity AX3 
 
Tabuľka 6.27 Presnosť pre krokomer に ゅのど Hz, noha, Accelerometer Analyzer) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
49 
Axivity AX3 99,65 99,37 99,27 100,00 Chytrý telefón 99,15 99,88 98,81 97,00 
50 
Axivity AX3 99,83 99,90 99,75 99,00 Chytrý telefón 98,12 98,71 99,61 97,50 
51 
Axivity AX3 99,85 98,69 99,28 99,33 Chytrý telefón 99,74 96,75 99,49 96,67 
 
Tabuľka 6.28 Presnosť pre krokomer に ゅなどど Hz, noha, Accelerometer Analyzer) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
52 
Axivity AX3 99,96 99,70 99,39 100,00 Chytrý telefón 98,39 95,14 99,11 84,00 
53 
Axivity AX3 99,96 99,35 99,37 97,14 Chytrý telefón 99,80 99,78 99,31 95,24 
54 
Axivity AX3 99,89 99,79 99,89 86,67 Chytrý telefón 98,35 98,56 99,28 80,00 
 
Tabuľka 6.29 Presnosť pre krokomer に ゅのど Hz, biceps, Accelerometer Analyzer) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
55 
Axivity AX3 74,40 98,55 97,58 44,44 Chytrý telefón 99,54 98,56 97,11 98,89 
56 
Axivity AX3 99,05 97,83 99,89 90,00 Chytrý telefón 99,82 100,00 98,25 100,00 
57 
Axivity AX3 99,78 98,26 99,87 97,37 Chytrý telefón 99,70 97,32 99,32 96,32 
 
Tabuľka 6.30 Presnosť pre krokomer に ゅなどど Hz, biceps, Accelerometer Analyzer) Signál Zariadenie Presnosť rozlíšenia aktivít いガう 
Beh Chôdza Státie Kroky 
58 
Axivity AX3 97,39 97,41 99,08 98,00 Chytrý telefón 99,20 98,09 100,00 98,00 
59 
Axivity AX3 99,98 99,35 100,00 100,00 Chytrý telefón 99,66 99,28 100,00 96,00 
60 





7 VY(ODNOTEN)E ÚSPEŠNOST) DETEKC)E 
CieIom tejto práce je porovnanie zariadení s rôznymi nastaveniami, ktoré umožOujú 
rozlíši[ aktivitu poprípade spočíta[ kroky. Nasnímané signály a ich presnos[ pomocou 
vytvorených algoritmov slúžia ako nástroj pre potrebné porovnanie. Na základe 
nasnímaných a vyhodnotených signálov existuje veIký počet variant  hodnotení. Závisí 
aký parameter snímania chceme vyhodnoti[.  
 V prípade hodnotenia vzorkovacej frekvencie vieme spravi[ priemer všetkých 
nasnímaných  signálov pre každú vzorkovaciu frekvenciu a urči[ tú, ktorá bude schopná 
najpresnejšie detekova[ aktivity. Podobná analýza sa môže vykona[ aj pre umiestnenie 
zariadenia, kde sa musí bra[ do úvahy vedomos[ o ideálnych miestach pre snímanie 
jednotlivých aktivít. Pre detekciu viacerých aktivít je potrebné zvoli[ umiestnenie 
pomocou kompromisu Ěmenšia presnos[, ale viacero aktivít, alebo väčšia presnos[ 
a menej aktivítě. Podobným spôsobom sa môže analyzova[ aj výber zariadenia, 
poprípade výber aplikácie. VzhIadom na to, že všetky tri faktory snímania sa navzájom 
ovplyvOujú nie sú v tejto práci vyhodnotené samostatne, ale vo vzájomnej závislosti. 
Zvýraznené polia v tabuIkách žltou farbou zobrazujú najvyššiu presnos[ danej 
kombinácie. 
7.1 Úspešnosť detekcie v závislosti na vzorkovacej 
frekvencií a mieste snímania 
TabuIka 7.1 zobrazuje presnos[ pre jednotlivé tabuIky. Každá tabuIka zobrazená 
v kapitole 6 reprezentuje jeden set kombinácie vzorkovacej frekvencie a umiestnenia 
zariadenia. Pre jednu kombinácia boli nasnímané dva sety a to z dôvodu prispôsobenia 
vykonávaných aktivít algoritmom, jeden set pre rozšírený algoritmus detekcie pádu 
a druhý set pre krokomer 1 a 2. V prípade zariadenia Axivity AX3 bola daná 
kombinácia nasnímaná dvakrát a to z dôvodu porovnania s dvoma aplikáciami. Preto 
hodnota priemeru pre Axivity AX3 zobrazená v tabuIke 7.1 je vytvorená z 6tich 
záznamov zatiaI čo hodnota pre aplikácie iba z troch záznamov. Aplikácia 
Accelerometer analyzer neposkytuje snímanie so vzorkovacou frekvenciou 25 Hz 
a preto sa presnos[ nemôže urči[. Úlohou tejto práce je porovna[ chytrý telefón 
a zariadenie Axivity AX3 preto zo vzniknutej tabuIky 7.1 bola vytvorená tabuIka 7.2, 
ktorá zobrazuje presnos[ detekcie zariadení v závislosti na umiestnení a vzorkovacej 
frekvencií. Na základe tejto tabuIky je zostrojený obrázok 7.1.  
 Najpresnejšia kombinácia vyšla vzorkovacia frekvencia 100 Hz s umiestnením 
Axivity AX3 na členku. Druhá najlepšia kombinácia, ktorá vychádza len o 0,41% horšie 
je kombinácia chytrého telefónu s umiestnením na nohe a so vzorkovacou frekvenciou 
25 Hz. Avšak ke@ zmeníme umiestnenie chytrého telefónu na biceps dostávame 
kombináciu s najmenšou presnos[ou. Hodnoty úspešnosti detekcie s umiestnením na 
bicepse sú takmer o 10 % nižšie ako presnosti s umiestnením na nohe.  
57 
 
Tabuľka 7.1 Presnosť pre jednotlivé tabuľky 








50 89,68 97,76 95,72 
2, 8 100 98,57 97,51 98,71 
3 25 98,35  - 91,98 
4, 9 
biceps 
50 59,80 84,82 82,01 
5, 10 100 72,82 73,16 83,75 
6 25 85,22  - 83,01 
11, 17 
noha 
50 98,43 98,92 98,33 
12, 18 100 97,70 93,90 98,29 
13 25 97,11  - 94,74 
14, 19 
biceps 
50 92,71 97,18 92,34 
15, 20 100 96,38 97,62 92,01 
16 25 92,81 - 86,34 
21, 27 
noha 
50 98,91 98,45 99,35 
22, 28 100 92,14 95,58 98,35 
23 25 98,65  - 97,93 
24, 29 
biceps 
50 96,28 98,74 93,48 
25, 30 100 87,00 99,01 98,61 
26 25 83,14  - 82,72 
  
 








25 98,04 94,88 
50 97,03 97,80 




25 87,06 84,03 
50 88,25 89,28 

































7.2 Presnosť jednotlivých algoritmov 
V tejto bakalárskej práci boli navrhnuté tri algoritmy, pričom všetky boli testované na 
30 testovacích signáloch. TabuIka 7.3 zobrazuje priemer úspešnosti detekcií aktivít 
týmito algoritmami. Najpresnejší algoritmus pre detekciu prostredníctvom chytrého 
telefónu je krokomer 1, ktorého presnos[ dosahuje 96,28 %. Pri využití Axivity AX3 je 
najpresnejší krokomer 2, ktorého presnos[ je len o 0,24 % menšia ako presnos[ pre 
chytrý telefón a krokomer 1. Rozšírený algoritmus detekcie pádu má najnižšiu hodnotu 
presnosti, ale na oplátku poskytuje detekciu najväčšieho počtu aktivít. V prípade výberu 
rozšíreného algoritmu detekcie pádu a krokomeru 2 je presnejšia klasifikácia aktivít 
pomocou Axivity AX3, zatiaI čo pri krokomeri 1 je výhodnejšie použi[ chytrý telefón. 
Obrázok 7.2 je grafickým zobrazením tabuIky 7.3. 
 
Tabuľka 7.3 Úspešnosť detekcie pre algoritmy 
Algoritmus Cｴ┞デヴ┠ デWﾉWaﾙﾐ Axivity AX3 
1 85,77 90,14 
2 96,28 94,34 
3 94,79 96,02 
 
 





















7.3 Štatistické zhodnotenie kvality pou:itých zariadení 
TabuIka 7.4 zobrazuje úspešnos[ detekcie pre jednotlivé záznamy. Pri testovaní 
rozloženia dát z chytrého telefónu Ěobrázok 7.3ě a z Axivity AX3 Ěobrázok 7.4ě sa 
normálne ani log-normálne rozloženie dát nepotvrdilo. Párový t-test sa aplikuje na dáta 
s normálnym rozložením a preto sa využíva jeho neparametrická alternatíva 
Wilcoxonov párový test [36]. Pred použitím Wilcoxonovho testu sa staví H0 Ěnulováě 
a HA Ěalternatívnaě hypotéza. 








1 94,70 95,68 31 98,88 99,27 
2 98,51 88,64 32 98,37 99,08 
3 75,85 96,70 33 98,76 98,47 
4 97,61 98,45 34 96,94 98,76 
5 99,09 99,80 35 89,68 98,84 
6 99,01 99,08 36 98,15 98,05 
7 98,48 98,65 37 98,82 97,41 
8 98,76 98,96 38 97,11 98,07 
9 97,80 97,89 39 97,71 93,53 
10 52,34 58,96 40 92,02 92,37 
11 54,09 91,94 41 94,09 98,06 
12 72,97 96,00 42 97,37 95,06 
13 58,10 56,42 43 79,59 97,13 
14 85,93 93,44 44 98,14 95,91 
15 74,45 79,95 45 97,34 97,84 
16 93,06 78,94 46 91,83 91,93 
17 80,45 78,60 47 77,16 70,06 
18 82,14 91,50 48 94,94 91,61 
19 97,72 98,27 49 98,92 98,60 
20 97,52 96,27 50 98,51 98,78 
21 98,03 98,76 51 98,74 98,82 
22 98,04 98,50 52 91,34 98,98 
23 96,64 97,80 53 98,53 97,68 
24 97,84 98,64 54 94,34 97,60 
25 92,16 71,81 55 97,61 78,51 
26 93,74 89,76 56 98,65 96,93 
27 68,56 83,58 57 97,61 96,53 
28 69,98 95,54 58 97,88 89,38 
29 78,37 91,06 59 98,64 96,39 
30 71,13 86,10 60 98,41 95,21 
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H0 hypotéza – diferencia presnosti hodnôt Axivity AX3 a chytrého telefónu je nulová 
Ěneni štatisticky významný rozdiel medzi obidvoma zariadeniamiě.  
HA hypotéza – diferencia presnosti hodnôt Axivity AX3 a chytrého telefónu nie je 
nulová (existuje rozdiel medzi obidvoma zariadeniami).  
 
 
Obrázok 7.3 Rozlo:enie hodnôt pre chytrý telefón  
 
 
Obrázok 7.4 Rozlo:enie hodnôt pre Axivity AXぬ 
 Hladina významnosti bola stanovená na hodnotu g = 0,05. PokiaI p-hodnota 
prekročí hladinu významnosti, nulová hypotéza H0 sa nezamieta. V prípade p-hodnoty 
nižšej ako je stanovená hladina významnosti sa zamieta H0 a platí hypotéza HA. TabuIka 
7.5 zobrazuje výsledok Wilcoxonovho párového testu, ktorý nám potvrdil fakt, že H0 
hypotézu nezamietame.   
Histogram z Presnos[ chytrý telefón
Tabulka1 10v*122c
Presnos[ chytrý telefón = 60*5*normal(x; 90,6525; 12,0747)



















Histogram z Presnos[ Axivity AX3
Tabulka1 10v*122c
Presnos[ Axivity AX3 = 60*5*normal(x; 92,6758; 9,5519)






















Tabuľka 7.5 Wilcoxonov párový test 
Dvojica premenných Počet záznamov T Z p-hodnota 
Axivity AX3 x Chytrý telefón 60 759,00 1,15 0,25 
 
 P-hodnota vyšla pomerne nízka a z tohto dôvodu bola otestovaná aj korelácia 
pre zistenie ako moc dáta medzi sebou korelujú resp. zistenie existencie vz[ahu medzi 
dvoma veličinami. Tento vz[ah sa prejavuje tak, že zmena jednej veličiny spôsobí  
zmenu druhej hodnoty veličiny. Výsledný korelačný koeficient kvantifikuje mieru 
vz[ahu medzi dvoma veličinami v tomto prípade dvoma presnos[ami. [36] 
 Výsledné presnosti nemajú normálne rozloženie a preto sa využíva 
neparametrická metóda korelačnej analýzy – Spearman]v korelačný koeficient. 
Korelačný koeficient r môže nadobúda[ hodnoty v rozsahu <-1, 1>.  Hodnota r je kladná 
v prípade ke@ vyššie hodnoty presnosti chytrého telefónnu súvisia s vyššími hodnotami 
presnosti zariadenia Axivity AX3, naopak záporná hodnota r predstavuje závislos[ 
nižších hodnôt presnosti chytrého telefónu s nižšími presnos[ami Axivity AX3. [36] 
Znovu sa stanoví H0 a HA. 
H0 – hodnoty presnosti zariadení sú nezavislé náhodné veličiny Ěr=0ě 
HA – hodnoty presnosti zariadení nie sú nezávislé náhodné veličiny Ěr≠0ě 
 TabuIka 7.6 zobrazuje výsledok korelácie, hodnota korelačného koeficientu je 
nenulová a kladná preto sa zamieta H0 a platí hypotéza HA. Hodnota korelačného 
koeficientu je 0,63 čo môžeme interpretova[ ako závislos[ avšak zariadenia nie sú 
rovnako presné ani zameniteIné. 
Tabuľka 7.6 Výsledok korelácie Presnosť Chytrý telefón Axivity AX3 Chytrý telefón 1,00 0,63 
Axivity AX3 0,63 1,00 
7.4 Presnosť jednotlivých aktivít v algoritmoch 
Táto podkapitola bola vytvorená pre zjednodušenie budúceho výberu algoritmu. 
V prípade využitia algoritmu je významná vedomos[ o jeho presnosti pre konkrétnu 
aktivitu. Síce algoritmus krokomeru 2 má celkovú presnos[ najvyššiu nemusí táto 
presnos[ by[ najvyššia aj pre konkrétnu aktivitu, ktorú bude potreba sníma[. 
 TabuIka číslo 7.7 zobrazuje úspešnos[ detekcie aktivít pre rozšírený algoritmus 
detekcie pádu. S výnimkou chôdze všetky aktivity detekuje presnejšie zariadenia 
Axivity AX3. V prípade snímania prostredníctvom Axivity AX3 je najpresnejšie 
snímanie behu následne státia, pádu, Iahu a najmenej presná je detekcie chôdze. 
V prípade snímania chytrým telefónom sa toto poradie skrz-naskrz mení a najvyššiu 
presnos[ detekujeme pri chôdzi. S o niečo nižšou presnos[ou nasleduje beh, pád, státie 
a Iah. Tento algoritmus v porovnaní s ostatnými dvoma algoritmami nedetekuje 
najpresnejšie ani beh, ani chôdzu, ani státie, avšak ako jediný je schopný detekova[ Iah 
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a následný pád. Z tabuIky číslo 7.7 bolo vytvorené grafické znázornenie presností, ktoré 
je zobrazené obrázkom 7.5. 
 
Tabuľka 7.7 Úspešnosť detekcie aktivít pre algoritmus 1 
Algoritmus 1 
PヴWゲﾐﾗゲド ヴﾗ┣ﾉｹジWﾐｷ; ;ﾆデｷ┗ｹデ ぷХへ 
beh chôdza státie ľah pád 
Axivity AX3 95,98 81,40 94,82 86,54 91,67 
Cｴ┞デヴ┠ デWﾉWaﾙﾐ 93,56 94,55 77,27 76,79 86,67 
 
 
Obrázok 7.5 Graf závislosti presnosti zariadení na konkrétnych aktivitách (algoritmus 1) 
 
 Tabuľka číslo ば┻ぱ a obrázok ば┻は zobrazujú presnosť detekcie konkrétnych aktivít pre krokomer な┻ Zatiaľ čo v prvom algoritme bola presnosť jednoznačne 
vyššia pri pou:ití Axivity AXぬ v tomto algoritme je presnosť zariadení pre konkrétne aktivity  vyvá:ená┻ Pre Axivity AXぬ je najvyššia presnosť pre detekciu 
behu a státia a pre chytrý telefón pre chôdzu a výpočet krokov┻ Presnosť aktivít snímaných prostredníctvom Axivity AX3 a vyu:itím krokomeru な klesá v tomto poradí┺ státie┸ chôdza┸ beh a kroky. V prípade snímania chytrým telefónom je poradie┺ chôdza┸ státie┸ kroky a s najmenšou presnosťou beh┻ Krokomer な 


























Tabuľka 7.8 Úspešnosť detekcie aktivít pre algoritmus に  
Algoritmus 2 
PヴWゲﾐﾗゲド ヴﾗ┣ﾉｹジWﾐｷ; ;ﾆデｷ┗ｹデ [%] 
beh chôdza státie kroky 
Axivity AX3 93,80 95,60 98,43 89,37 
Cｴ┞デヴ┠ デWﾉWaﾙﾐ 91,41 98,89 98,36 96,45 
 
 
Obrázok 7.6 Graf závislosti presnosti zariadení na konkrétnych aktivitách ゅalgoritmus に) 
 
 Presnosť jednotlivých aktivít v krokomeri に zobrazuje tabuľka ば┻ひ 
a obrázok ば┻ば┻ Podobne ako v krokomeri な presnosť zariadení je pomerne vyvá:ená┻ Axivity AXぬ najpresnejšie detekuje beh a chôdzu a chytrý telefón státie 
a počet krokov┻ Zo všetkých vytvorených algoritmov je krokomer に najúspešnejší 
v detekcií behu a státia┻ 
 
Tabuľka 7.9 Úspešnosť detekcie aktivít pre algoritmus 3 
Algoritmus 3 
PヴWゲﾐﾗゲド ヴﾗ┣ﾉｹジWﾐｷ; ;ﾆデｷ┗ｹデ [%] 
beh chôdza státie kroky 
Axivity AX3 97,96 94,78 99,35 92,00 

















































Porovnanie zariadení bolo vykonané na základe schopnosti zariadenia detekova[ 
vykonávané aktivity. Úspešnos[ detekcie aktivít prostredníctvom akcelerometrických 
dát je závislá na faktoroch snímania aktivít. Medzi faktory snímania sa pokladá voIba 
zariadenia, vzorkovacej frekvencie a umiestnenia. 
 V prípade voIby chytrého telefónu ako snímacieho zariadenia existuje široká 
škála výberu aplikácií. Tieto aplikácie môžeme rozdeli[ do dvoch skupín a to: aplikácie 
s výstupom spracovaných dát a aplikácie s výstupom surových dát. Výhodou chytrého 
telefónu je jeho dostupnos[ a fakt, že chytrý telefón vlastní omnoho väčšia čas[ 
populácie ako špecializované zariadenia. VeIkým plusom je aj ponuka obrovského 
množstva aplikácií, v ktorých je možné nastavova[ parametre snímania a hlavne je 
možné hodnoti[ aktivity bez @alšej potreby algoritmu Ěaplikácie majú vlastné algoritmy 
a výpočtyě. Avšak primárnym využitím telefónu nie je snímanie aktivít a preto aj 
samotný chytrý telefón môže spôsobova[ artefakty snímania. Príkladom je ke@ chytrý 
telefón počas snímania zaznamená prijímajúci hovor, správu, email alebo upozornenie 
a zavibruje. V prípade krátkej vibrácie Ěprijatie správy, emailu, ...ě dochádza ku malým 
artefaktom, ktoré algoritmy dokážu odfiltrova[, pokiaI by vibrácia pretrvávala dlhodobo 
dochádza ku falošnej detekcií aktivity. Riešením tejto nevýhody je nastavenie chytrého 
telefónu do režimu lietadla. Vtedy snímanie nebude ovplyvnené artefaktami, ktoré sú 
spôsobené vibráciami, ale na oplátku telefón nebude prijíma[ správy, telefonáty, ... 
 Snímanie prostredníctvom Axivity AX3 je síce presnejšie, avšak toto zariadenie 
vlastní veImi málo osôb. Hlavnou nevýhodou je, že zariadenie samo o sebe neposkytuje 
hodnotenie aktivít, ale len surové dáta, ktoré je potrebné spracova[ narozdieI od 
chytrého telefónu Ěvie poskytnú[ aj spracované aj surové dátaě. Výhodou naopak je jeho 
pohodlná nositeInost, veIkos[, nízka váha a výdrž batérie. Za[iaI čo batéria chytrého 
telefónu vydrží počas snímania niekoIko hodín, Axivity AX3 niekoIko dní. Axivity 
AX3 v porovnaní s chytrým telefónom ponúka väčší rozsah vzorkovacích frekvencií, 
chytrý telefón v rozsahu 1 – 100 Hz, Axivity AX3 až 6,25 – 3 200 Hz. 
 VzhIadom na fakt, že všetky merané pohyby sú obsiahnuté vo frekvenciách pod 
20 Hz [11] najpoužívanejšia vzorkovacia frekvencia je v rozmedzí 20 Hz až 50 Hz [12]. 
Umiestnenie snímacieho zariadenia musí by[ kompromisom medzi presnos[ou 
snímania aktivít a pohodlnou nositeInos[ou. Vrecko nohavíc je síce pohodlné pre 
nosenie snímacieho zariadenia avšak amplitúdy zrýchlenia pri tomto umiestnení 
nemusia by[ dostatočné pre klasifikáciu aktivít. Naopak amplitúda zrýchlenia je 
dostatočná pre klasifikáciu aktivít pri umiestnení na lýtkovom svale avšak na druhej 
strane pri dlhodobom snímaní môže by[ pre snímanú osobu nepríjemná.  
 Vytvorené algoritmy sú istým kompromisom medzi presnos[ou a možnos[ou 
sníma[ pomocou rôznych aplikácií a akcelerometru Axivity AX3. V prípade 
prispôsobenia algoritmov pre snímanie konkrétnym snímacím zariadením bude 
dochádza[ ku vyššej presnosti detekcie aktivít. 
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 Na základe tejto práce bola určená ideálna kombinácia snímacieho zariadenia, 
umiestnenia a vzorkovacej frekvencie pre každý algoritmus. V prípade rozšírenného 
algoritmu detekcie pádu je síce zariadenie Axivity AX3 presnejšie avšak rozdiel tejto 
presnosti nepresahuje 5 % a tak pre snímanie laickej verejnosti je dostačujúce aj 
snímanie prostredníctvom chytrého telefónu. V prípade výskumných štúdií je 
výhodnejšie použi[ akcelerometer Axivity AX3. Presnos[ krokomeru 1 vyšla vyššia 
o necelé 2 % pre chytrý telefón čo sa pokladá za obrovskú výhodu vzhIadom na pomer 
počtu vlastníkov chytrých telefónov a špecializovaných zariadení ako je Axivity AX3. 
V prípade krokomeru 2 vychádza síce presnos[ Axivity AX3 vyššia, avšak len o necelé 
1,5 % a preto sa chytrý telefón pokladá znovu za dostačujúci pre laické použitie.  
 Pri vzorkovacej frekvencií 25 Hz je rozdiel medzi umiestnením na bicepse a na 
nohe takmer 11 % v prospech umiestnenia na nohe. V prípade vzorkovacích frekvencií 
50 a 100 Hz je rozdiel o necelých 9 % taktiež v prospech umiestnenia na nohe. 
 Na základe vykonaného testovania sa javí ako najlepšia kombinácia zariadenia 
Axivity AX3 s umiestnením na členku a so vzorkovacou frekvenciou 100 Hz. Presnos[ 
tejto kombinácie dosahuje 98,45 %. 
 Druhá najpresnejšia kombinácia je snímanie prostredníctvom chytrého telefónu 
s umiestnením na lýtkovom svale a so vzorkovacou frekvenciou 25 Hz. Táto 
kombinácia dosahuje len o 0,41 % nižšiu presnos[ ako najlepšia kombinácia. Pre širokú 
verejnos[ sa táto kombinácia pokladá za výhodnejšiu ke@že na jednu domácnos[ 
pripadá 0,98 telefónu. V prípade domácnosti tvorenej osobami v dôchodcovskom veku 
tento počet telefónov klesá na hodnotu 0,96. [1] Tieto štatistické údaje pochádzajú 
z roku 2014 a vzhIadom na rozvoj techniky sa predpokladá zvýšenie počtu chytrých 
telefónov v domácnostiach. VeIkou výhodou tejto kombinácie je aj nižšia vzorkovacia 
frekvencia, kedy pri dlhodobom snímaní dochádza ku výraznému šetreniu pamäti oproti 
snímaniu so vzorkovacou frekvenciou 100 Hz.  
 Pre komfortné snímanie dlhodobej aktivity a zároveO nezahlcovanie pamäti 
zariadenia je výhodné využitie tretej najpresnejšej kombinácie Ěčlenok, 50 Hz 
a Axivity AX3ě. Úspešnos[ detekcie tejto kombinácie zaostáva od najpresnejšej 
kombinácie len o 0,65 %, preto v prípade dlhodobého snímania a menšej pamäte 
zariadenia sa pokladá táto kombinácia ako výhodnejšia voIba.  
 Výsledkom tejto práce je zistenie, že vyššia presnos[ rozlíšenia aktivít je 
dosiahnutá prostredníctvom náramku Axivity AX3 a preto je toto zariadenie 
odporúčané pre výskumnú činnos[. Napriek tomu aj presnos[ rozlíšenia aktivít 
prostredníctvom chytrého telefónu je dostatočne presná a preto je odporúčaná pre 
hodnotenie aktivity verejnosti. Zariadenie Fitbit Alta HR bolo otestované a jeho 
presnos[ vychádzala 82,3 %, čo bolo oproti navrhnutým algoritmom markantný rozdieI. 
Toto zariadenie neklasifikuje aktivity a preto nebolo na@alej využívané. Fitbit Alta HR 
sa doporučuje pre snímania aktivít, kedy nie je potreba získa[ surové dáta a nie je 





Úlohou bakalárskej práce bolo porovna[ zariadenia, ktorými sa sníma Iudská aktivita. 
V tejto práci boli popísané možnosti záznamu aktivít prostredníctvom troch typov 
zariadení: chytrých telefónov, fitness náramkov a zariadenia Axivity AX3. V kapitole 2 
sú popísane Iudské aktivity, ktoré majú perspektívu pri hodnotení a časté aktivity 
človeka, ktoré sa dajú rozlíši[ pomocou snímacích zariadení, boli popísané vplyvy 
umiestnenia na nasnímaný signál a najčastejšie hodnoty vzorkovacích frekvencií. 
 V rámci praktickej časti sa nasnímali testovacie signály pomocou zariadení 
Axivity AX3 a chytrého telefónu, ktoré boli následne implementované na tri vytvorené 
algoritmy pre detekciu aktivity. Prvý algoritmus sa zameral na hodnotenie aktivít ako 
sú beh, Iah, chôdza, státie a hlavne na správnu detekciu pádu. Rozdelenie aktivity od 
kIudu bolo vykonané prostredníctvom výpočtu SMA. V prípade hodnoty vyššej ako je 
stanovený prah sa detekuje aktivita a tá sa následne rozdelí pomocou priemeru na 
chôdzu a beh. V prípade hodnoty nižšej ako je stanovený prah SMA sa rozdeIuje kIud 
na Iah a státie prostredníctvom výpočtu TA. V druhom algoritme ide o správnu detekciu 
počtu krokov a rozdelenie aktivít na základe počtu vykonaných krokov za istý časový 
úsek. Tretí algoritmus podobne ako druhý hodnotí aktivity: beh, chôdza, státie 
a dodatočný výpočet krokov. Pred samotnou klasifikáciou týchto aktivít je signál 
normalizovaný a nasleduje výpočet prahu pre konkrétne aktivity, ktorý je vykonaný 
prostredníctvom EMD metódy. Vypočíta sa obálka signálu, ktorá sa ešte umocní a tým 
je zvýraznené zrýchlenie nohy, na ktorej je umiestnené snímacie zariadenie. 
V stanovenom okne v umocnenej obálke sa porovná hodnota signálu a stanoveného 
prahu a na základe tohto porovnania sa klasifikuje aktivita. Po klasifikácií aktivít 
nasleduje výpočet krokov.  
 Pre porovnanie zariadení bolo nasnímaných 60 testovacích signálov  s Axivity 
AX3 a chytrým telefónom. Tieto signály boli zaznamenané s rôznymi vzorkovacími 
frekvenciami a umiestneniami. Následne sa v testovacích signáloch klasifikovali 
aktivity pomocou navrhnutých algoritmov a vyhodnotila sa úspešnos[ detekcie 
jednotlivých signálov. Hlavným krokom práce je porovnanie presnosti detekcií 
pre zariadenia (poprípade aplikácieě, frekvencie, umiestnenia. Posledným krokom práce 
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Zoznam symbolov┸ veličín a skratiek 
REM  - rapid eye movement  
OLED  - organic light-emitting diode 
LPF  - lowpass filter 
TA signál - triaxcial accelerometer signal 
SMA  - signal magnitude area 
SVM  - signal magnitude vector 
FFT  - fast Fourier transform 
ČSÚ  - český statistický úUad 
RMS  - root mean square 
DP  - dolná propust 
EMD  - empirická modálna dekompozícia 
IMF  - intrinsic mode functions  
MLA  - machine learning algorithm 
MEMS - microelectromechanical systems 
KNN  - K Nearest Neighbours 
DTC  - Decision Tree Classifiers 




8.1 Obsah prilo:eného CD 
1. Bakalárska práca Ěformát PDFě 
2. Zložka Signály a algoritmy  
• testovacie signály Ěformát TXT/ CSVě 
• skript pre načítanie testovacích signálov a pre výpočet ich chýb – 
signály.m  
• skript pre rozšírený algoritmus detekcie pádu – pad.m 
• skript pre krokomer 1 – krokomer1.m 
• skript pre krokomer 2 – krokomer2.m 
• skript pre vzory signálov – vzory.m 
• funkcia pre EMD – eemd.m 
 
 
 
